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  أ

 گفتار پیش

شود، تنها برای استفادۀ متخصصان پزشکی واجد شرایط، که  این راهنمای استفاده و دستگاهی که در آن شرح داده می

اند، تهیه شده است. این راهنما تنها  شود، آموزش دیده برای تکنیک خاص و عمل جراحی که توسط دستگاه انجام می

باشد. اطلاعات فنی بیشتر، برای پرسنل سرویس  ستم می، محصول شرکت کاوندیش سیIvac  برای استفاده از دستگاه

 باشد. های مجاز این شرکت در راهنمای سرویس مربوطه قابل دسترس می نمایندگی
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  ب

 شده است قراردادهايی كه در اين راهنما استفاده

 هشدار

تواند منجر به مرگ یا صدمة جدی  نماید که در صورتی که از آن اجتناب نشود، می وجود موقعیت خطری را بیان می

 به افراد گردد.

 

 احتیاط

تواند منجر به صدمة متوسط یا  نماید که در صورتی که از آن اجتناب نشود، می وجود موقعیت خطری را بیان می

 گردد.جزئی به افراد 

 

 توجه

وجود یک خطر که ممکن است در دستگاه بوجود آید، یا یک نکته یا توصیة مربوط به کار با دستگاه یا نگهداری 

 نماید. از آن را بیان می

 

 گارانتی

  ماه از تاریخ تحویل به استفاده کننده، تضمین شده است و در این مدت هرگونه خرابی دستگاه،  52این دستگاه به مدت

 ناشی از خرابی قطعات و یا خطای تولید کننده، به رایگان، در محل شرکت برطرف خواهد شد.

 

  جهت دریافت کارت ضمانت، برگة زرد رنگ مربوط به درخواست کارت ضمانت را به طور کامل پر نموده و در اولین

 شده باشد(.فرصت برای شرکت ارسال فرمایید )قبل از ارسال دقت فرمایید که صحیح و کامل پر 
 

 صحیح از دستگاه، مشمول ضمانت نخواهد شد. نقل یا استفاده غیر انگاری در حمل و   های ناشی از سهل  خرابی 
 

 های مجاز این   در طول مدت ضمانت، هرگونه تعمیرات، باید توسط شرکت مهندسی کاوندیش سیستم و یا نمایندگی

 لغو خواهد شد.شرکت صورت پذیرد؛ در غیر این صورت ضمانت دستگاه 
 

 .لوازم جانبی دستگاه مشمول ضمانت نیستند و درصورت خرابی باید تعویض شوند 
 

  سال از تاریخ تحویل دستگاه، تعمیرات و تأمین قطعات یدکی دستگاه را  95شرکت مهندسی کاوندیش سیستم به مدت

 نماید.  تعهد می
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  1فصل 1

خطرات دود جراحی و مزايای استفاده از 

 دستگاه مکش دود
 

 خطرات دود جراحی 

 مزایای استفاده از دستگاه مکش دود 

 زمینه فعالیتها 



 دستگاه مکش دودخطرات دود جراحی و مزایای استفاده از  :9فصل 

 V1.3،  37/5   9312آبان 

 خطرات دود جراحی 

ماهیت دود لیزر و کوتر یکسان است. دود جراحی ناشی از افزایش دمای سلول های بافت تا نقطه ی جوش، افزایش فشار 

 2۹دود جراحی از آب و  12۹داخل سلول، پارگی غشا و بیرون ریختن محتویات داخل سلولی به شکل ذرات میکرونی است. 

ه ی اصلی دود ری ها تشکیل شده است. در ادامه به سه عارضتیایی، ویروس ها و باکآن از اجزای بافت، خون، مواد شیم

  ت.جراحی اشاره شده اس

 (سرطان زایی )موتاژنیسیته -9

ترکیبات شیمیایی دود جراحی شامل هیدروکربن ها، فنول ها، نیتریل ها و اسیدهای چرب است. اکریلونیتریل، سیانید 

 .جراحی یافت می شوند یار خطرناک هستند نیز در دودهیدروژن و مونوکسیدکربن که بس

اکریلونیتریل مایعی بی رنگ با بوی تند است که از راه پوست و ریه ها جذب می شود. تماس کوتاه مدت با این ماده موجب 

 .تحریک چشم، تهوع، استفراغ، سردرد، سرگیجه و عطسه می شود. تماس مزمن با اکریلونیتریل سرطان زا است

انید هیدروژن مشکلات قلب و عروق است. سی( Butadiene) شیمیایی خطرناک دیگر شامل سیانید هیدروژن و بوتادین مواد

برابر کمتر از دود سیگار و میزان بوتادین نیز  35ایجاد می کند و بوتادین سرطان زا است. میزان سیانید هیدروژن در دود کوتر 

 طور کلی عوارض استنشاق مزمن این دو ماده ی آلی در حد استنشاق غیر مستقیم دودبرابر کمتر از دود سیگار است. به  955

 .سیگار دیگران است

است. این ماده در کوتاه مدت موجب سردرد، سرگیجه، تهوع، تحریک چشم ها و بینی  Benzene ماده ی خطرناک دیگر بنزن

ممکن است منجر به اختلالات خونی از قبیل آنمی و و سیستم تنفسی می شود. تماس مزمن با بنزن حتی با غلظت های کم 

 .حتی لوسمی شود

در یک بررسی محققان از هوای اتاق عمل ماموپلاستی نمونه برداری کردند و باکتری های سالمونلا را در معرض این نمونه 

ناشی از لیزر یا کوتر یک گرم از  سالمونلا بود. اثر موتاژنی دود DNA هوا قرار دادند. نتیجه ی آزمایش بروز اثرات موتاژنی در

سیگار بود. با این حال بررسی های ژنتیکی بیشتری لازم است تا روشن شود که آیا  8تا  3بافت معادل اثر موتاژنی کشیدن 

 .دود جراحی موتاژنی مستقیمی برای انسان دارد یا خیر

از کوتر یا لیزر برای تخریب سرطان های پوستی از دیگر احتمال انتقال سلول های سرطانی است. گاهی اوقات جالب نکته ی 

و ملانوم استفاده می شود. در این صورت سلول های بدخیم به شکل سالم و زنده در هوای اتاق عمل پخش   SCC،BCCقبیل

شکل  کنون گزارشی از بدخیمی به این البته تا. می شوند و احتمال ورود به بدن پزشک یا پرسنل اتاق عمل منتفی نمی باشد

در انسان وجود نداشته است ولی شرط احتیاط آن است که در حین کوتر یا لیزر سرطان های پوستی از ماسک های فیلتردار 

 .استفاده شود و سیستم تخلیه ی دود برقرار باشد

 عوارض ریوی - 5

موش های آزمایشگاهی به شکل آثار مضر دود لیزر در ریه ی حیوانات آزمایشگاهی ثابت شده است. تغییرات پارانشیم ریه در 
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هیپرتروفی عروق، احتقان آلوئول ها و آمفیزم بوده است. احتمالاً بنزن، فرمالدئید و اکرولئین مسبب این تغییرات هستند. 

موجب تغییراتی از قبیل پنومونی بینابینی، برونشیولیت و  CO2 رسوب ذرات ریز در آلوئول های ریه ی موش به دنبال لیزر

شود. گاهی ممکن است کاربران لیزر و کوتر نسبت به ذراتی که در دود جراحی معلق هستند آلرژی پیدا کنند.  آمفیزم می

ضمناً دود جراحی حاوی مونوکسیدکربن است. این گاز وارد خون شده و با تشکیل کربوکسی هموگلوبین و مت هموگلوبین 

 .شودمنجر به هیپوکسی و مشکلات قلب و عروق در افراد مستعد می 

 عفونت زایی -3

عفونت زایی دود جراحی از قدیم مطرح بوده است. ویروس ها ممکن است در دود کوتر و لیزر زنده بمانند و موجب انتقال 

 DNA اثبات شده است. در یک بررسی CO2 و Er:YAG، ND:YAG عفونت به پزشک شوند. این مسأله در دود لیزرهای

دود جراحی یافت شد البته بیماریزایی ایدز از راه استنشاق هنوز در انسان اثبات نشده  روز پس از عمل در 92ویروس ایدز تا 

و   HPVبرای تخریب زگیل یا کوندیلوم آنوژنیتال استفاده می کنند در معرض انتقال ویروس CO2 که از لیزرهمکارانی است. 

 .دارند بروز ضایعات پاپیلوماتوز در راه های هوایی فوقانی )نازوفارنکس( قرار

کورینه  علاوه بر ویروس ها، بعضی از باکتری ها نیز در دود جراحی زنده می مانند. مثلاً باکتری های استاف کواگولاز منفی،

 .قرار گرفته بودند Resurfacing باکتری و نایسریا از هوای اتاقی کشت داده شده اند که بیماران درآن تحت درمان با لیزر

 دستگاه مکش دودمزايای استفاده از 

 و  که در آنها بافتی توسط لیزر بمنظور جمع آوری دود تولید شده در طول جراحی های باز Smoke Evacuationدستگاه 

 الکتروکوتر برداشته می شود، بکار می رود.

نتیجه کاهش در فیلتراسیون دودها و از این وسیله برای حداقل رساندن تماس تیم جراحی با دود ناشی از عمل جراحی و  

 خطر برای سلامتی آنها و همچنین فراهم آوردن محیط کار مناسب استفاده می شود.

 

 زمینه های فعالیت

  موارد نامبرده زیر می باشد:   Smoke Evacuationدستگاه  های فعالیت زمینه

 OMF Surgery )جراحی دهان و فک و صورت( 

 Plastic Surgery )جراحی پلاستیک( 

 Cardiovascular Surgery )جراحی قلب و عروق( 

 Thoracic Surgery )جراحی قفسه سینه( 

 Neurosurgery )جراحی مغز و اعصاب( 

 Gynecology )زنان و زایمان( 

 Urology )اورولوژی( 

 ENT Surgery )جراحی گوش و حلق و بینی (  

http://www.klsmartin.com/application-fields/craniomaxillofacial-surgery/omf-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/craniomaxillofacial-surgery/omf-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/plastic-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/plastic-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/cardiovascular-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/cardiovascular-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/thoracic-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/thoracic-surgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/neurosurgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/neurosurgery/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/gynaecology/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/gynaecology/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/urology/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/urology/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/ent/?L=2
http://www.klsmartin.com/application-fields/ent/?L=2


 دستگاه مکش دودخطرات دود جراحی و مزایای استفاده از  :9فصل 

 V1.3،  37/2   9312آبان 

 



 

 V1.2،  37/2   9312مرداد 

  2فصل 2

 استفادۀ ايمن از دستگاه بهموارد مربوط 

 یجراحعمل  از قبل 

 یجراح عمل طول در 

 یجراحعمل  از پس 



 موارد مربوط به استفادۀ ایمن از دستگاه :5 فصل

 V1.3،  37/8   9312آبان 

 جراحی عمل قبل از 

 هشدار

 ارت دار استفاده نمایید. خطر شوک الکتریکی: حتماً برای اتصال به برق اصلی از پریزهای

در صورتیکه شلنگ یا قلم مورد استفاده یک بار مصرف می باشد به هیچ عنوان دوباره از آنها برای عمل بعدی 

 استفاده ننمایید.

 به هیچ عنوان از دستگاه در مجاورت گازها و یا مواد قابل اشتعال و یا انفجار استفاده نشود. 

 

 احتیاط

 باشد. دستگاه بدون مطالعة دقیق دفترچة راهنما، مجاز نمیاستفاده از 

اندازی دستگاه در مجاورت مستقیم مجرا  از آنجا که امکان نفوذ مایعات به داخل دستگاه وجود دارد، از نصب و راه

 نمایید.های حاوی مایعات پرهیز نمایید. همچنین از قرار دادن هر نوع مایعی بر روی دستگاه جلوگیری  یا لوله

از نصب و راه اندازی دستگاه در مجاورت قطعات کوچک و سبک پرهیز نمایید چون ممکن است باعث گرفتگی 

 شلنگ و یا با ورود به فیلتر باعث خرابی آن بشود.

باید برای عملهایی که احتمال مکش مایعات داخل دستگاه وجود دارد از مخزن ساکشن بین راه فیلتر دستگاه و قلم 

 .ده نمایید تا مایعات وارد فیلتر و باعث خرابی آن نشوداستفا

مخزن ساکشن به صلاحدید جراح هنگامی استفاده می شود که احتمال مکش مایعات )شامل خون و مواد 

 وجود دارد. Ivacضدعفونی کننده و...( درون دستگاه 

 زیاد می باشد. Ivacا موتور دستگاه در صورت استفاده نکردن از مخزن در چنین وضعیتی احتمال خرابی فیلتر و ی

 اخر فیلتر در حالت چشمک زن قرار داشت، نشان دهنده اینست که عمر فیلتر بزودی تمام  LEDدرصورتیکه 

 می شود و باید حتما نسبت به تعویض آن با فیلتر جدید اقدام شود. 

بیرون نکشید و سعی شود به آرامی و با هنگام در آوردن شلنگ از کانکشن مربوطه آن را با نیروی زیاد ناگهانی 

رتی در برچسب جلوی فیلتر ایجاد نشود و چپ و راست کردن شلنگ را از مکان نصب خود بیرون آورید تا خسا

 متوجه شما نباشد.فیلتر پکیج یا خطر افتادن ناگهانی 

مغناطیسی حتی الامکان در مجاورت دستگاههای حساس به نویز و یا تداخل الکترو Ivacاز قرار دادن دستگاه 

 خودداری شود تا باعث اختلال احتمالی در عملکرد آن دستگاهها نشود.

 

  توجه

را انتخاب نمایید که  Turboبرای انتخاب سرعت موتور دقت نمایید که فقط هنگامی سرعت های بالاتر و یا حالت 

صورت سعی شود از سرعت های پایین تر  حجم دود تولید شده زیاد و نیاز به تخلیه سریع آن باشد و درغیر این

 استفاده گردد.

 د.مسطح قرار داشته باشوی سطح سفت و رباید  Ivac دستگاه

 .دقت کنید که به هیچ عنوان زیر پنجره های تهویه دستگاه نباید با چیزی پوشانده شود Ivacهنگام نصب دستگاه 



 موارد مربوط به استفادۀ ایمن از دستگاه :5 فصل

 V1.3،  37/7   9312آبان 

 توجه

 اطمینان حاصل فرمایید. Ivacقبل از نصب اتصالات پنل جلو، از وجود و نصب پکیج فیلتر در پنل جلوی دستگاه 

کوتر الکتروچ باید حتما قبل از استفاده، توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش مطابق با ئیریموت سو

 مدنظر کالیبره شود.

کوتر استفاده نشود و بهتر است که در صورتی که نیاز است از الکترواز یک ریموت سوئیچ برای استفاده از چند 

کوتر دیگر استفاده شود، ریموت سوئیچ جدید از شرکت کاوندیش تهیه الکتروخریداری شده با چند  Ivacدستگاه 

کوتر مدنظر کالیبره شده و سپس توسط برچسب دوطرفه )جهت الکترویچ برای یک ئچراکه ریموت سوگردد 

 چسبانده و ثابت می شود.) روبروی اسپیکر آن(  دستگاه فوقکارایی آن( پشت افزایش 

 

 جراحی در طول عمل

 هشدار

 از این دستگاه برای مکش دود در جراحی های اندوسکوپی/ لاپاروسکوپی استفاده نکنید.

درصورتیکه نیاز است در جراحی های باز سر شلنگ را جهت مکش دود وارد حفره ایجاد شده شکم یا نزدیک رگ 

و یا سرعتهای بالا استفاده ننمایید چون ممکن است بخاطر قدرت  Turboبه هیج وجه از سرعت کنیم های حساس 

 مکش به اجزای بدن آسیب وارد شود.

 

 احتیاط

 شده از دستگاه و خاموش کردن دستگاه قبل از آن.جدا کردن شلنگ استفاده 

 ها را زمانی که دستگاه روشن است، جدا نکنید. کابل

 .سانتیمتری از محل جراحی قرار بگیرد 2میلیمتر باید سر شلنگ در فاصله  55برای استفاده از شلنگ های سایز 

 

 توجه

توسط دریچه مگنت  می کنید کانکشن دیگردستگاه )در قسمت اتصال شلنگ( استفاده هنگامی که از یک کانکشن 

 .بسته باشد تا در عملکرد مکش خللی ایجاد نشود روی آن

از اتصال سه شلنگ به یکدیگر و ازدیاد طول آنها خودداری نمایید چون باعث فشار به موتور و گرم شدن آن و در 

 شود.نتیجه کاهش طول عمر موتور می 

 فیلتر را خارج ننمایید. پکیج ،دستگاه روشن بودن موتورهنگام 

 

 



 موارد مربوط به استفادۀ ایمن از دستگاه :5 فصل

 V1.3،  37/8   9312آبان 

 جراحیعمل  ازپس 

 هشدار

 دستگاه را خاموش کرده و شلنگ استفاده شده را از فیلتر دستگاه جدا نموده و درسطل زباله قرار دهید.

 

 احتیاط

 ها را زمانی که دستگاه روشن است، جدا نکنید. کابل

علت رعایت نکردن نکات ذکر شده در دفترچه راهنما فیلتر دستگاه قبل از اتمام عمر تعیین شده آن  در صورتیکه به

دچار آسیب یا خرابی شد یا فشار و حجم مکش دود افت محسوس پیدا کرد حتما نسبت به تعویض پکیج فیلتر 

 اقدام نمایید.

 نگهداری و تعمیر 

 هشدار

های  توسط پرسنل سرویس مجاز شرکت کاوندیش سیستم و یا نمایندگیتعمیر و کالیبراسیون دستگاه، صرفاً باید 

ایمنی و عملکرد صحیح دستگاه، بر عهده  . در غیر اینصورت، سازنده هیچ مسئولیتی در قبالمجاز انجام گردد

 گیرد. نمی

خطرناک می باشند و برای تمیز کاری  یذرات و باکتریهافیلتر و شلنگ و مخزن ساکشن استفاده شده بخاطر جذب 

  .آنها بایستی دقت لازم بکار رود

 برای این منظور از دستکش استفاده نموده و قطعات نام برده شده به هیچ عنوان با پوست شما تماس نداشته باشند.

 نشود.چ استفاده ئیو یا ریموت سو Ivac دستگاهنمودن از اتوکلاو برای استریل 

 برای تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه، از مواد غیرقابل اشتعال استفاده کنید.

 قبل از شروع تمیز کاری دستگاه حتما دستگاه را خاموش کرده و کابل برق آن را جدا نمایید.

از این که  در صورتی که ناگزیر به استفاده از مواد قابل اشتعال، برای تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه هستید، پیش

 دستگاه را روشن کنید، مدتی صبر کنید تا این مواد کاملاً تبخیر شوند.

پس از اتمام عمر فیلتر حتما پکیج آن را داخل یک کیسه در بسته قرار داده و در سطل زباله مخصوص بیمارستان 

 قرار دهید.

 ان قابل تعمیر یا بازیافت نمی باشد.پکیج فیلتر به علت آلودگی های زیادی که در آن جمع شده است به هیچ عنو 

 
 

 

 

 

 



 موارد مربوط به استفادۀ ایمن از دستگاه :5 فصل

 V1.3،  37/1   9312آبان 

 توجه

 ساعت است. 255موتور استفاده شده در دستگاه از نوع جاروبکی می باشد و عمر جاروبکهای موتور حدود 

نیاز به تعویض جاروبکهای ( 7مشکلات متداول و اقدامات ضروری )فصل در صورتیکه پس از بررسی جدول 

 موتور باشد حتما با بخش خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید. 

نصب شده روی پکیج فیلتر، روبروی آهنربا و یا میدان مغناطیسی قوی قرار نگیرد.  RFIDبه هیچ عنوان کارت 

 چون ممکن است باعث آسیب به آن شود و در عملکرد کارت اختلال ایجاد کند.  

 همچنین فیلتر نباید به مدت طولانی زیر نور مسقیم خورشید قرار بگیرد.

به هیچ عنوان از الکل و یا مواد سوزاننده، خورنده و یا خراش دهنده برای تمیز کاری پنل دستگاه استفاده ننمایید 

 چون باعث خرابی صفحه کلید پنل خواهد شد.

 ریختن مایعات داخل فیلتر خودداری نمایید.فیلتر از اسپری یا پکیج برای تمیز کاری 

 هنگام تمیز کاری از ورود مایعات داخل کیس ریموت سوئیچ خودداری شود. 

 .رچة راهنمای مربوطه مراجعه نماییدهای سازنده در دفت برای شستشو و استریل نمودن لوازم جانبی، به توصیه

در مورد عملکرد محصول، بسته بندی و حمل و نقل مشتری گرامی درصورت بروز هرگونه مشکل یا نارضایتی 

محصول و یا بازیافت محصول )پس از پایان دورۀ عمر آن( و نیز درصورت داشتن هرگونه پیشنهاد برای بهبود 

 کیفیت، با شرکت مهندسی کاوندیش سیستم، بخش خدمات پس از فروش تماس حاصل فرمائید.

می باشند، مابقی  پلاستیکدستگاه که فلزی یا از جنس  Caseهای  پس از پایان عمر دستگاه به غیر از قسمت

 ها قابل بازیافت نبوده و بایستی منهدم گردند. قسمت

البته بطور استثناء پکیج فیلتر به کلی قابل بازیافت نمی باشد و باید پس از قرار دادن در یک کیسه در بسته دور 

 انداخته شود.

  



 موارد مربوط به استفادۀ ایمن از دستگاه :5 فصل

 V1.3،  37/95   9312آبان 

 

 



 

 V1.3،  37/99   9312آبان 

  3فصل 

 ويژگی ها  و مشخصات عمومی و فنی
 

 ها ویژگی 

 پنل جلو اجزای 

 پنل پشت اجزای 

 علائم بکار رفته بر روی دستگاه 

 مشخصات فنی 

  



 فنیها و مشخصات عمومی و  : ویژگی3فصل 

 V1.3،  37/95   9312آبان 

 ها ويژگی
 تکنولوژی فیلتر موثر

 ( فیلتر اولپاULPA با راندمان )میکرون 95/5برای ذرات ۹  111/11 

  میلیمتر و عدم نیاز به آداپتور در اکثر مصارف 55و  95داری دو کانکشن برای شلنگهای با سایز 

  :ساعت  55عمر فیلتر 

  پیش فیلتر، فیلتر ( فیلتر چهار مرحله ایULPAو  ، کربن اکتیو)گرد گیر 

 یژمجهز به تکنولو RFID برای شناسایی فیلتر و درج عمر فیلتر روی آن 

  اقتصادی

  و عدم تحمیل هزینه زیاد به استفاده کنندهساعت عمر فیلتر  55دارای 

 تنظیم دستگاه روی سرعت حداقل (عمل جراحی در صورت  35)مناسب برای استفاده بیشتراز 

  و هزینه بیشتر آداپتور خرید میلیمتر و عدم نیاز به 55و  95فیلتر با دو کانکشن برای شلنگ های سایز 

 صدای كم

 تولید صدای کم به نسبت نمونه های دیگر 

 عدم ایجاد مشکل صوتی در محیط زیست 

 روش های راه اندازی گوناگون

  کوتر و لیزرالکتروفعال شدن با پدال تک کانال داخل بسته بندی ، بدون نیاز به ارتباط با دستگاه های 

  الکتروفعال شدن با ( دستگاههای کوتر های جراحی شرکت کاوندیش Iconic و  Meg) کوترهای الکترو ویا

 یچ ئریموت سوتوسط  های لیزر یا دستگاهو دیگر شرکتهای جراحی 

 ثانیه ای پس از قطع فرمان راه اندازی به منظور تخلیه دودهای باقیمانده 7ت تاخیر دارای قابلی 

 RFIDتکنولوژی خواندن اتوماتیک 

  محاسبه عمر فیلتر و نوشتن آن بر روی کارتRFID  فیلتر و خواندن سوابق عمر فیلتر پس از جاگذاری

 مجدد بصورت اتوماتیک

 Turbo حالتدارای 

 حجم زیادی از دود ایجاد شده پس از فعال کردن این کلید جمع آوری و تخلیه سریع 

  



 فنیها و مشخصات عمومی و  : ویژگی3فصل 

 V1.3،  37/93   9312آبان 

 اجزای پنل جلو

 
 

 صفحه كلید Standby حالت و كلید Ivacنشان دهنده روشن بودن دستگاه  .1

  Ivacبرای فعال كردن عملکرد اتوماتیک دستگاه  Autoكلید  .2

 ثانیه قطع فعالیت موتور 7 برای فعال كردن تاخیر Delayكلید  .3

 نشان دهنده وضعیت اطلاعاتی و مشکلات پیش آمده  .4

 ساعت عمر فیلتر است(  4نشان دهنده  LEDنشان دهنده عمر فیلتر )هر  .5

 برای فعال كردن سرعت بالای موتور جهت مکش پرقدرت  Turboحالت  .6

 كلیدهای افزايش و كاهش سرعت موتور .7

 میلیمتر 11مکان اتصال شلنگ سايز  .8

 میلیمتر 22مکان اتصال شلنگ سايز  .1

  Ivacفیلتر دستگاه  پکیج .11

 

  



 فنیها و مشخصات عمومی و  : ویژگی3فصل 

 V1.3،  37/92   9312آبان 

  پنل پشت اجزای

 
3 

 كلید برق اصلی. 41

 كانکتور كابل برق و محل نصب فیوز ورودی. 52

 Iconicكانکتور ارتباطی با دستگاه . 63

 كانکتور اتصال پدال تک كانال . 74

 یچئكانکتور اتصال ريموت سو. 85

 پلاک مشخصات دستگاه. 16

  



 فنیها و مشخصات عمومی و  : ویژگی3فصل 

 V1.3،  37/92   9312آبان 

 دستگاهعلائم بکار رفته بر روی 

 
 .دفترچة راهنما را مطالعه نمایید

 

  های الکترونیکی مجاور دستگاهبر روی   Ivacاحتمال تداخل الکترومغناطیسی دستگاه 

 

 احتیاط

اندازی و   ، پیش از راههای مربوطه در راهنمای استفاده و یا راهنمای سرویس بخشمطالعة 

 .الزامی است باز نمودن آن برای تعمیراز دستگاه و یا استفاده 

 

 خطرناکوجود ولتاژهای هشدار 

 
 شماره سریال دستگاه

 شماره بهر تولیدی ریموت سوئیچ 

 

 سازنده

 

 

 نیاز به تعمیر و یا بررسی فنی دستگاه 



 فنیها و مشخصات عمومی و  : ویژگی3فصل 

 V1.3،  37/98   9312آبان 

 

بزرگ )سرعت کم به انتخاب سرعت موتور دستگاه  که در سه مرحله و با سایزهای کوچک به 

 زیاد(  نشان داده شده است.

 

 (Turboحداکثر سرعت انتخابی موتور )

 

 فیلتر جدید و استفاده نشده می باشد.

 

 .فیلتر پر شده و باید تعویض گردد

 

 دستگاه Standbyعلامت پاور و حالت 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                  



 فنیها و مشخصات عمومی و  : ویژگی3فصل 

 V1.3،  37/97   9312آبان 

 مشخصات فنی

 و وزنابعاد 

 cm5/25 پهنا

 cm8/27 عمق

  cm91 ارتفاع      

 kg95 وزن

 

 برق ورودی

 تغذیة دستگاه
555 VAC ± ۹ 95   

85/25 Hz 

   V.A  855 حداکثر توان مصرفی 

 فیوز

 استاندارد

A95 

VAC525 

 

 IECطبقه بندی های 

Classification                                                   Class I          

Mode of operation Continuous operation 

 

 عملکرد دستگاه شرايط مجاز برای

 +C25تا  C95 دما

 ۹ بدون شبنم ۹82 تا 52 رطوبت

 mbar9585تا  mbar755  فشار جو

 

 

 

 



 فنیها و مشخصات عمومی و  : ویژگی3فصل 

 V1.3،  37/98   9312آبان 

 شرايط مجاز برای حمل و نقل و انبار كردن 

 +C82تا  -C92 دما

 ۹ بدون شبنم ۹15 تا 95 رطوبت

 mbar9585تا  mbar255  فشار جو

 

 پارامترهای عملکردی

  Litr/min 725 مکش هوا فلوماکزیمم 

  Litr/min 255 مکش هوا )نرمال( فلو

 dBA 85 ماکزیمم شدت صوت 

 

          

 لوازم جانبی 

کربن ، ذغال ULPAپکیج شامل: پیش فیلتر الیاف شیشه، فیلتر Ivacپکیج فیلتر دستگاه 

 .)ساخت شرکت کاوندیش سیستم(اکتیو و فوم گرد گیر می باشد

)ساخت شرکت سرآمد طب  m 8/9بطولmm55قطر ابعاد:  55شلنگ سایز 

 پارایه(

 با قابلیت اتوکلاو ) تامین کننده : شرکت فراطب جراح( قیف سیلیکونی

 Shuyouساخت کمپانی ،  mm95 به همراه شلنگ قطر قلم مخصوص جراحی و مکش دود

 mm 95لیتری به همراه شلنگ سیلیکونی سایز 2/9 مخزن ساکشن

 بازوی نگه دارنده شلنگ
)ساخت شرکت ترولیهاسه مفصل وقابل نصب روی دارای 

 کارپذیر(

 )ساخت شرکت کاوندیش سیستم(پین 7دارای کانکتور  پدال تک کانال

 چ ئیریموت سو

پین و قابلیت کالیبره شدن با عموم  3دارای کانکتور 

)ساخت شرکت کاوندیش کوترها و لیزرهای جراحی الکترو

 سیستم(

  



 

 V1.3،  37/91   9312آبان 

  4فصل 

 دستگاه مکش دود نصببرقراری اتصالات و 
 

 هیاول اتصالات و ها دستگاه یریقرارگ 

 دستگاه پشت پنل اتصالات یبرقرار  

 دستگاه یجلو پنل اتصالات یبرقرار 

  نصب لوازم جانبی 



  دستگاه مکش دودالات و نصب برقراری اتص: 2فصل 

 V1.3،  37/55   9312آبان 

 قرار گیری دستگاهها و اتصالات اولیه

قرار داده و  Ivacرا روی دستگاه  Iconicدستگاه استفاده می شود،  Iconicبه همراه  Ivacدر صورتی که دستگاه  -9

 فرو رفته است. Ivacداخل نگه دارنده های درب  Iconicمطمئن شوید که پایه های 

به درستی داخل  Ivacرا روی ترولی قرار داده بطوریکه پایه های  Ivacدستگاه ، Icart در صورت استفاده از ترولی -5

 Icartرا به ترولی  Ivacنگه دارنده های ترولی قرار بگیرد )در این صورت حتما توسط پیچ آلن زیرین آن ، دستگاه 

 محکم پیچ کنید(. 

 احتیاط

در مجاورت دستگاههای حساس به نویز و یا تداخل الکترومغناطیسی حتی الامکان  Ivacاز قرار دادن دستگاه 

 اعث اختلال احتمالی در عملکرد آن دستگاهها نشود.خودداری شود تا ب

 

 توجه

وی سطح سفت و هموار قرار داشته رقرار است با دستگاه دیگری استفاده شود، دو دستگاه باید   Ivacدر صورتیکه

 باشند.

 در هنگام نصب دقت کنید که به هیچ عنوان زیر پنجره های تهویه دستگاه نباید با چیزی پوشانده شود.

 

قرار دهید )مطمئن شوید که مخزن داخل  Icartمخزن ساکشن را داخل سبد ترولی در صورت استفاده از ترولی،  -3

 .سبد محکم است(

 توجه

 می توان مخزن را توسط گیره آن روی لبه سبد قرار داد ولی خیلی محکم نمی ایستد.

 .محکم روی لبه سینی ترولیهای قدیمی شرکت نصب می شود مخزن ساکشن توسط گیره خود به راحتی و کاملاً

 

را روی آن نصب کنید. به این صورت که درپوش بازوی  نگه دارنده شلنگ ، طبقه ای در صورت استفاده از ترولی -2

 پروفیل کناری ترولی برداشته شده و پایه بازو داخل آن قرار می گیرد و سپس توسط آچار محکم می گردد.

 

 توجه

 در نظر گرفته نشده است. Icartفعلا مکانی برای نصب بازو نگه دارنده شلنگ روی ترولی 

 

 

 برقراری اتصالات پنل پشت دستگاه

 . سیم برق ورودی دستگاه را متصل نمایید -9

روی  "ESU"را به کانکتور  Iconicروی پنل پشت دستگاه  "Ivac Supplier"با استفاده از کابل ارتباطی ، کانکتور  -5

 متصل کنید. Ivacپنل پشت دستگاه 
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 توجه

 ESUپیاده سازی نشده است و امکان استفاده از کابل  Iconicروی پنل دستگاه  "Ivac supplier"تاکنون کانکتور 

 به الکترو کوترهای ساخت شرکت کاوندیش فعلا وجود ندارد.  Ivacبرای اتصال دستگاه 

 نصب نمایید. Ivacروی پنل پشت دستگاه  "Footswitch"فیش پدال تک کانال را روی کانکتور  -3

 نصب نمایید.  "Remote Switch"چ را روی کانکتور ئیفیش اکسسوری ریموت سو -2

 توجه

 ئیچ استفاده می شود.از اکسسوری ریموت سو کوترهای جراحیالکتروتمامی  با Ivacدستگاه  ارتباط اتوماتیکبرای 

 

 برقراری اتصالات پنل جلوی دستگاه

در محل اتصال به دستگاهها دو شاخه هستند که یکی مربوط به جریان  Ivacسیم قلمهای جراحی استفاده شونده در سیستم 

RF  و دیگری شلنگ مخصوص مکش دود می باشد. سیمRF  را به ورودیMonopolar  روی دستگاهIconic  یا(

خود روی پنل جلوی مربوطه را در کانکشن  mm95یا  mm55شلنگ مکش دود سایز و  کنیدکوترهای دیگر( متصل الکترو

 نصب نمایید.پکیج فیلتر( ورودی  ( دستگاه

 توجه 

 اطمینان حاصل فرمایید. Ivacقبل از نصب اتصالات پنل جلو، از وجود و نصب پکیج فیلتر در پنل جلوی دستگاه 

توانید شلنگ  مربوطه، می پس از نصب شلنگ مورد نظر و در صورت نصب بازوی نگه دارنده شلنگ روی ترولی

 ن را بدون تماس با زمین تا محدوده جراحی هدایت و ثابت کنید.آرا روی بازو نصب نموده و 

درصورتیکه قرار است مخزن ساکشن مابین پکیج فیلتر و قلم جراحی یا محدوده جراحی قرار گیرد باید توسط 

سپس شلنگ قلم  جلو پکیج فیلتر نصب کرد و ابتدا مخزن را به کانکشن مربوطه روی پنل mm95شلنگ سایز 

 را روی طرف دیگر مخزن متصل نمود. جراحی

اطمینان حاصل فرمایید تا دستگاه به درستی  Iconicدر هنگام جراحی از اتصال فیش پلیت روی پنل جلوی دستگاه 

 کار کند.

 

 :نصب لوازم جانبی

 در مکانهای مشخص شده نصب می شوند. Ivac دستگاهپشت کیس ، چ ئیریموت سو و تک کانال پدال، برق کابل -9

 هشدار

 حتما در پریز ارت دار نصب شود. برقکابل دو شاخ 

 

نصب  از نصب پکیج فیلتر در مکان خود روی پنل جلو اطمینان حاصل فرمایید. در صورتیکه پکیج فیلتر درست -5

 نشده باشد موتور دستگاه شروع به کار نخواهد کرد.

در صورت نیاز به تعویض فیلتر، ابتدا دستگاه را خاموش کرده و شلنگ های متصل به آن را جدا نمایید. سپس فیلتر 
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را با کمی نیرو )برای جدا کردن از مگنت های پنل( از حفره پنل خارج نمایید. برای راحت کردن این کار بهتراست 

را هنگام خارج کردن به چپ و راست تکان بدهید و  یک دست را روی پنل اصلی گذاشته و با دست دیگر  فیلتر

 همزمان به بیرون بکشید.

 در نهایت فیلتر جدید را داخل حفره قرار دهید.

 پکیج فیلتر نصب می شوند.جلوی در میلیمتر نیز در مکان مشخص شده  95و  55شلنگهای شفاف سایز  -3

کرده و سپس داخل سوراخ کانکشن جا بزنید تا  برای نصب شلنگ ها در پکیج فیلتر باید سر شلنگ را کاملا جمع

 کاملا آب بند گردد.

 توجه

  .میلیمتر می باشد 95قلمهای مخصوص جراحی و مکش دود )بصورت همزمان( سایز شلنگ مکش دود در 

 

و  Ivacمیلیمتر را به دستگاه  95ابتدا شلنگ سیلیکونی سایز بین راه باید در صورت نیاز به نصب مخزن ساکشن در  -2

میلیمتر را به ورودی مخزن ساکشن  95پورت خروجی مخزن ساکشن متصل نموده و سپس شلنگ شفاف سایز 

 .متصل کنیم

 احتیاط

مخزن ساکشن به صلاحدید جراح هنگامی استفاده می شود که احتمال مکش مایعات )شامل خون و مواد 

 وجود دارد. Ivacضدعفونی کننده و...( درون دستگاه 

 زیاد می باشد. Ivacدر صورت استفاده نکردن از مخزن در چنین وضعیتی احتمال خرابی فیلتر و یا موتور دستگاه 

 

برای استفاده از بازوی نگه دارنده شلنگ باید آن را ابتدا روی ترولی مدنظر محکم بسته و سپس شلنگ را داخل  -2

 ازوها باید گیره هر بازو کاملا محکم گردد.قلاب های پلاستیکی روی بازوها جا بزنیم. بعد از تنظیم ب

 توجه

میلیمتر می باشد و پس از نصب آن باید  55باید دقت گردد که این بازو مخصوص نگه داشتن شلنگ های سایز 

 .سانتیمتری از محل جراحی قرار بگیرد 2سر شلنگ در فاصله 

 

باید از ریموت سوئیچ ساخته شده توسط شرکت کوتر مربوطه الکترو با  Ivacدستگاه اتوماتیک ارتباط  برای -8

 کاوندیش استفاده نمود.

کوتر مربوطه الکتروکیس آن را برداشته و آن را روی اسپیکر چ باید ابتدا لایه چسب روی ئیبرای نصب ریموت سو

 .کوتر کاملا تمیز گردد(الکتروچسباند ) قبل از چسباندن باید سطح 

 توجه

کوتر الکتروچ باید حتما قبل از استفاده، توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش مطابق با ئیریموت سو

 مدنظر کالیبره شود.
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 دستگاه مکش دوداستفاده از طريقه 

 یکار مد نییتع 

  استفاده از دستگاهIvac 
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 مد کاری تعیین 

. بصورت اتوماتیک فعال شود آنچ می تواند در تمامی مدهای ئیتوسط ریموت سو ESUپس از اتصال به دستگاه  Ivacدستگاه 

 .شد نیز فعال خواهد Ivacدر همه مدهای آن موتور دستگاه  ESUیعنی با فعال شدن دستگاه 

)توسط کلید برق اصلی در پنل عقب( و با روشن  کردن آن  Ivacپس از نصب تمامی اتصالات الکتریکی و مکانیکی دستگاه 

انجام دهید )البته پس از کوتر جراحی الکتروتوسط  Autoمی توانید عملیات مکش دود را توسط پدال و یا با فعال کردن کلید 

 فیش ریموت سوئیچ(.نصب 

 

 توجه

استفاده کرده یا شرکتهای دیگرکوترهای شرکت کاوندیش الکتروبرای اتصال به  ریموت سوویچدرصورتیکه از 

نیز  Ivacکوترها، موتور دستگاه الکتروباشیم نیازی به تنظیم هیچگونه مدی بر روی آنها نیست و پس از فعال شدن 

 فعال خواهد شد.

 Megو  Iconic Familyاز جمله شرکت کاوندیش)ترهای قدیمی کوالکتروبا  Ivacبرای برقراری ارتباط دستگاه 

Family های دیگر و یا دستگاههای لیزر جراحی زیبایی می توان از اکسسوری  کوترهای شرکتالکترو( و یا

را بصورت اتوماتیک به  Ivacبه راحتی می توان دستگاه آن  چ استفاده نمود که با کالیبراسیون اولیهئیریموت سو

 . نمود ترهای دیگر لینککوالکترو

وجود دارد )در شرایطی که از دستگاه بصورت  Ivacامکان استفاده از پدال تک کانال نیز برای فعال سازی دستگاه 

 تک استفاده می شود(.

 

 انتخاب سرعت

پنل جلو میتوانید سرعت موتور و در نتیجه حجم مکش را )با استفاده از  کلیدهای افزایش و کاهش در قسمت سمت چپ 

انتخاب نمایید که طبیعتاً با زیاد شدن حجم دود ایجاد ( Turboحالت  یاسرعت موتور و انتخاب بین سه سرعت مختلف و 

 شده میتوان سرعت بالاتری برای مکش دود انتخاب نمود.

 ، تنظیمات همگی به صورت  پیش فرض می باشند.Ivacاست که با روشن شدن دستگاه لازم به ذکر 

 

 Ivacاستفاده از دستگاه 

را توسط کلید برق پشت کیس روشن  Ivacپس از اینکه از اتصال تمامی لوازم جانبی اطمینان حاصل کردید دستگاه  -9

 نمایید.

جمع کرده و سپس داخل سوراخ کانکشن جا بزنید تا کاملا  فیلتر باید سر شلنگ را کاملاپکیج برای نصب شلنگ ها در 

 آب بند گردد.
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 توجه

میلیمتر در کانکشن مربوطه روی پنل پکیج  55یا 95دقت شود که در صورت نصب هر کدام از شلنگ های سایز 

قط کافیست دریچه ین منظور ف. برای ادستگاه پایین نیایددیگر بسته باشد تا بازده مکش موتور فیلتر باید کانکشن 

 روی سوراخ کانکشن قرار بگیرد.کاملا ن مگنت آ

 

 احتیاط

هنگام در آوردن شلنگ از کانکشن مربوطه آن را با نیروی زیاد ناگهانی بیرون نکشید و سعی شود به آرامی و با 

رتی در برچسب جلوی فیلتر ایجاد نشود و چپ و راست کردن شلنگ را از مکان نصب خود بیرون آورید تا خسا

 متوجه شما نباشد.فیلتر پکیج یا خطر افتادن ناگهانی 

 

مکان مورد نظر قرار  سانتیمتری 2در فاصله میلیمتر به تنهایی استفاده می کنید باید آن را  55صورتیکه از شلنگ سایز  در

ندیش روی مکان مورد نظر رنده موجود در شرکت کاودهید و در صورت نیاز می توانید شلنگ را توسط بازوی نگه دا

 د.ثابت کنی

 

 ، به حالت تنظیمات پیش فرض خواهد رفت.خودکاردستگاه پس از چکاپ اولیه  -5

عدد( و کمترین سرعت موتور باید روشن  2های سبز رنگ پاور ، فیلتر) LEDدر این حالت )تنظیمات پیش فرض( 

 باشند.

)وضعیت های اطلاعاتی  8قرمز رنگ سرویس دستگاه روشن شد باید به فصل  LEDدرصورتیکه در این حالت 

 )قسمت مشکلات متداول و اقدامات ضروری( رجوع کنید. 7دستگاه( و فصل 

 احتیاط 

اخر فیلتر در حالت چشمک زن قرار داشت، نشان دهنده اینست که عمر فیلتر بزودی تمام می  LEDدرصورتیکه 

 تعویض آن با فیلتر جدید اقدام شود. شود و باید حتما نسبت به

 

 دهید )در ادامه توضیح داده می شود(.سپس تنظیمات خود را روی پنل جلوی دستگاه انجام  -3

  توجه

را انتخاب نمایید که  Turboبرای انتخاب سرعت موتور دقت نمایید که فقط هنگامی سرعت های بالاتر و یا حالت 

حجم دود تولید شده زیاد و نیاز به تخلیه سریع آن باشد و درغیر این صورت سعی شود از سرعت های پایین تر 

 استفاده گردد.

 

می باشد که در حالت  Ivacوسط صفحه کلید پنل جلو نشان دهنده عمر فیلتر نصب شده روی دستگاه  LEDپنج  -2
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 می باشند. استفاده اولیه همه آنها روشن

ساعت استفاده در حالت  2نمایشگر عمر فیلتر بعد از  LEDساعت می باشد و هر  Ivac ،55عمر فیلتر دستگاه 

حالت چشمک زن آخر روی  LEDفیلتر، دقیقه آخر عمر  92سرعت پیش فرض خاموش می شود و در انتها در 

روشن شده و  تی )سرویس دستگاه(اطلاعانشانگر وضعیت های قرمز  LEDدقیقه،  92رفته و با تمام شدن زمان 

 موتور خاموش می گردد و تا تعویض با فیلتر بعدی کار نخواهد کرد.

 

  توجه

 در صورتیکه از سرعتهای بالاتر استفاده گردد عمر فیلتر به نسبت آن سرعت کمتر خواهد شد.

 

 می باشد. Ivacدهنده عمر فیلتر در سرعت های انتخابی موتور دستگاه  جدول زیر نشان

بصورت هوشمند و بر  Ivacدر ضمن در صورت استفاده سرعتهای متفاوت در طول عمل جراحی، سیستم کنترل دستگاه 

 عمر فیلتر را محاسبه می کند.نسبتهای ذکر شده در جدول زیر اساس 

 

 عمر فیلتر )ساعت(
 سرعت انتخابی موتور

 )به ترتیب از کم به زیاد(

55  9 

98 5 

93 3 

95 Turbo 

ثانیه در  7کوتر یا پدال به مدت الکترودر صفحه کلید پنل جلو، پس از قطع فرمان ورودی توسط  Delayبا زدن کلید  -2

 نقطه تخلیه گردند.قطع مکش موتور دستگاه تاخیر ایجاد می شود تا دودهای ایجاد شده بطور کامل از آن 

چ( استفاده ئیکوتر مربوطه )توسط ریموت سوالکترومی توانید از حالت ارتباط اتوماتیک با دستگاه  Autoبا زدن کلید  -8

 نمایید و در این حالت پدال کار نخواهد کرد. 

 توجه

 حتما خاموش باشد. Autoدرصورت نیاز به استفاده از پدال باید کلید 

 

را  Ivacدستگاه  پاور پنل جلودر صورتی که نیاز به قفل صفحه کلید با تنظیمات انتخابی باشد می توانید با زدن کلید  -7

حالت این در قرار دهید و در این صورت دستگاه دیگر به هیچ طریقی فعال نخواهد شد.   Standbyدر حالت 

LED  زن قرار خواهد گرفت. در وضعیت چشمککلید پاور 

 احتیاط

 از درآوردن پکیج فیلتر هنگام روشن بودن موتور خودداری نمایید.
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پیش بیاید مطابق جدول ارائه شده در بخش وضعیت های  Ivacدر صورتیکه هرگونه مشکلی برای دستگاه  -8

 قرمز رنگ نشان دهنده وضعیت سرویس روشن خواهد شد. LED(، 8اطلاعاتی)فصل 

ه کوتر مربوطه نصب کرده و باید دقت شود کالکترودر صورت استفاده از ریموت سوئیچ باید آن را روبروی اسپیکر  -1

 کوتر را از حالت وسط به بالا تنظیم کنید تا در عملکرد آن اختلالی به وجود نیاید.الکتروصدای 

 توجه

باید حتما قبل از استفاده، توسط واحد خدمات پس از فروش شرکت کاوندیش مطابق با  سوئیچریموت 

 کوتر مدنظر کالیبره شود.الکترو

 روی صفحه کلید حتما فعال باشد. Autoدقت کنید که برای استفاده از  ریموت سوئیچ باید کلید 

کوتر استفاده نشود و بهتر است که در صورتی که نیاز است از الکترواز یک ریموت سوئیچ برای استفاده از چند 

یچ جدید از شرکت کاوندیش تهیه کوتر دیگر استفاده شود، ریموت سوئالکتروخریداری شده با چند  Ivacدستگاه 

کوتر مدنظر کالیبره شده و سپس توسط برچسب دوطرفه )جهت الکتروبرای یک  سوئیچچراکه ریموت گردد. 

 چسبانده و ثابت می شود.) روبروی اسپیکر آن(  دستگاه فوقافزایش کارایی آن( پشت 

 
 

 قرار دهید. Standbyکار نکنید، بهتر است دستگاه را در حالت  Ivacدر صورتیکه میخواهید موقتا با دستگاه  -95

حتما دستگاه را توسط کلید برق اصلی پشت دستگاه خاموش نمایید و ترجیحا کابل  Ivacپس از اتمام کار با دستگاه  -99

از برق آن را جدا نمایید. سپس شلنگها و قلم مکش دود استفاده شده را با رعایت نکات ایمنی و توسط دستکش 

 کانکشنهای فیلتر خارج نموده و در صورتیکه یک بار مصرف باشند آنها را دور بیاندازید.  

 تمیز نمایید. 7دستگاه را با رعایت نکات ذکر شده در فصل  -95

  



 : طریقه استفاده از دستگاه مکش دود2فصل 

 V1.3،  37/35   9312آبان 

 

 



 

 V1.3،  37/39   9312آبان 

  6فصل 11

 Ivacوضعیتهای اطلاعاتی در دستگاه 

 یاطلاعات  یها تیوضع 



 Ivac: وضعیت های اطلاعاتی در دستگاه 8فصل 

 V1.3،  37/35   9312آبان 

وضعیتی که باید به اطلاع اپراتور  LEDنیازی به ارائه آلارم به عنوان وضعیت خطرناک نیست و فقط توسط  Ivacدر دستگاه 

نمایش داده می  )نشان دهنده وضعیت های اطلاعاتی دستگاه( سرویسقرمز رنگ  LEDفقط بصورت نوری و توسط  برسد

 شود.

 های اطلاعاتی وضعیت

شوند که ریسکی برای بیمار یا  های اطلاعاتی صرفاً جهت ارائة اطلاعات به کاربر تعریف شده و در مواردی اعلام می وضعیت

 العمل فوری کاربر نیست. اپراتور وجود نداشته و نیازی به عکس

  

 طريقه نمايش در پنل اقدامات ضروری ها علت تأثیر بر فعالیت وضعیت اطلاعاتی

 روشن نشدن موتور فیلتر پکیجعدم شناسايی 
یا اتصال نادرست عدم اتصال 

 فیلتر در جای خود پکیج 
 فیلترپکیج سعی در جا زدن دوباره 

 سرویس LEDروشن شدن 

 )قرمز رنگ( بصورت دائم

 روشن نشدن موتور فیلتر پکیجعدم شناسايی 
ایجاد هر مشکلی در سیستم 

RFID دستگاه 
 ارجاع به خدمات پس از فروش

سرویس  LEDروشن شدن 

 )قرمز رنگ( بصورت دائم

بالا رفتن جريان اصلی و 

قطع جريان توسط رله 

 محافظ

 قطع فعالیت موتور

 )بلافاصله(

اشکال در مدار تغذیه برد 

 کنترل
 ارجاع به خدمات پس از فروش

سرویس  LEDروشن شدن 

 )قرمز رنگ( بصورت دائم

 قطع فعالیت موتور پر شدن فیلتر
فیلتر و عدم تعویض پر شدن 

 آن با فیلتر جدید

تعویض فیلترمصرف شده با فیلتر 

 جدید

سرویس  LEDروشن شدن 

 )قرمز رنگ( بصورت دائم

 بالا رفتن جريان 
 قطع فعالیت موتور

 )بلافاصله(
 ارجاع به خدمات پس از فروش سوختن فیوز برد کنترل

سرویس  LEDروشن شدن 

 )قرمز رنگ( بصورت دائم

ورودی  قطع شدن برق

 برد كنترل
 روشن نشدن موتور

مشکل در مسیر برق رسانی 

 به برد کنترل
 ارجاع به خدمات پس از فروش

سرویس  LEDروشن شدن 

 )قرمز رنگ( بصورت دائم

 

 

  



 

 V1.3، 37/33  9312 آبان 

  7فصل 11

 نگهداری و تعمیر

 یا دوره ینگهدار 

 دستگاه کردن یضدعفون و زیتم 

 یجانب لوازم یعفون ضد و شستشو 

 یضرور اقدامات و متداول مشکلات 

 فروش از پس خدمات 

  



 : نگهداری و تعمیر7فصل 

 V1.3، 37/32  9312 آبان 

 ای نگهداری دوره

های فنی، در اختیار شرکت مهندسی کاوندیش   شود هر سال یک بار، دستگاه را برای کالیبراسیون و بررسی می توصیه

های استاندارد ایمنی   های مجاز این شرکت قرار دهید و نتایج کنترل کیفی و آزمون  سیستم و یا یکی از نمایندگی

 دستگاه را مجدداً همراه با دستگاه از شرکت دریافت کنید.
 

 هشدار: 

های  توسط پرسنل سرویس مجاز شرکت کاوندیش سیستم و یا نمایندگیتعمیر و کالیبراسیون دستگاه، صرفاً باید 

ایمنی و عملکرد صحیح دستگاه، بر عهده  . در غیر اینصورت، سازنده هیچ مسئولیتی در قبالمجاز انجام گردد

 گیرد. نمی

 

 توجه

 ساعت است. 255نوع جاروبکی می باشد و عمر جاروبکهای موتور حدود موتور استفاده شده در دستگاه از 

نیاز به تعویض جاروبکهای ( 7مشکلات متداول و اقدامات ضروری )فصل در صورتیکه پس از بررسی جدول 

 موتور باشد حتما با بخش خدمات پس از فروش شرکت تماس حاصل فرمایید. 

 

 توجه

وی پکیج فیلتر، روبروی آهنربا و یا میدان مغناطیسی قوی قرار نگیرد. نصب شده ر RFIDبه هیچ عنوان کارت 

 چون ممکن است باعث آسیب به آن شود و در عملکرد کارت اختلال ایجاد کند.  

 همچنین فیلتر نباید به مدت طولانی زیر نور مسقیم خورشید قرار بگیرد.

 

 تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه

را خاموش کنید و کابل برق را از پریز برق خارج نمایید. سپس توسط یک   ، ابتدا آنIvacبرای تمیز کردن دستگاه 

 کنندۀ ملایم، تمام سطوح دستگاه را پاک کنید. پارچة نمناک و محلول تمیزکننده و یا ضدعفونی

 توجه

اه استفاده ننمایید به هیچ عنوان از الکل و یا مواد سوزاننده، خورنده و یا خراش دهنده برای تمیز کاری پنل دستگ

 چون باعث خرابی صفحه کلید پنل خواهد شد.

 فیلتر از اسپری یا ریختن مایعات داخل فیلتر خودداری نمایید.پکیج برای تمیز کاری 

 
 



 : نگهداری و تعمیر7فصل 

 V1.3، 37/32  9312 آبان 

 هشدار

 برای تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه، از مواد غیرقابل اشتعال استفاده کنید.

 دستگاه را خاموش کرده و کابل برق آن را جدا نمایید.قبل از شروع تمیز کاری دستگاه حتما 

در صورتی که ناگزیر به استفاده از مواد قابل اشتعال، برای تمیز و ضدعفونی کردن دستگاه هستید، پیش از این که 

 دستگاه را روشن کنید، مدتی صبر کنید تا این مواد کاملاً تبخیر شوند.

را داخل یک کیسه در بسته قرار داده و در سطل زباله مخصوص بیمارستان  پس از اتمام عمر فیلتر حتما پکیج آن

قرار دهید. پکیج فیلتر به علت آلودگی های زیادی که در آن جمع شده است به هیچ عنوان قابل تعمیر یا بازیافت 

 نمی باشد.

 استفاده نشود. سوئیچاز اتوکلاو برای استریل دستگاه و یا ریموت 

 عفونی لوازم جانبیضد  شستشو و

جدا نموده و سپس توسط محلول  Ivacساخت کاوندیش باید ابتدا آنها را از دستگاه  سوئیچبرای تمیز کاری پدال و یا ریموت 

 تمیز کننده تمام سطوح آنها را پاک کنید.

 

 

 توجه

 هنگام تمیز کاری از ورود مایعات داخل کیس ریموت سوئیچ خودداری شود. 

 رچة راهنمای مربوطه مراجعه نماییدهای سازنده در دفت استریل نمودن لوازم جانبی، به توصیهبرای شستشو و 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : نگهداری و تعمیر7فصل 

 V1.3، 37/38  9312 آبان 

  مشکلات متداول و اقدامات ضروری

 

 ها و اقدامات ضروری بررسی مشکل

 شود دستگاه روشن نمی

  Standbyدستگاه در حالت )

 نمی باشد(

 .کابل برق به پریز متصل باشد 

 باشد. پریز برق داشته 

 .کابل برق پاره نشده باشد 

 دستگاه خراب نشده باشد. سوئیچ 

 پشت دستگاه نسوخته باشد. در غیر اینصورت در حالیکه  کانکتور برق فیوز

 دستگاه خاموش است، فیوز را تعویض کنید.

 سوزد فیوز دستگاه دائماً می
 .جریان کاری فیوز با مشخصات تعیین شده تطابق داشته باشد 

  کابل یا سایر اتصالات، اتصال کوتاه نشده باشد.قسمتی از 

 کار نمی کند Ivacموتور دستگاه 

 .دستگاه روشن باشد 

 .فیوز دستگاه سالم باشد 

 LED  قرمز رنگ وضعیت اطلاعاتی روی پنل جلو روشن نشده باشد)رجوع

 (8به جدول فصل 

  به درستی نصب شده باشند. 2تمام اتصالات فصل 

   ساعت می باشد.( 255جاروبکهای موتور تمام نشده باشد.)عمراین جاوبکها 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 : نگهداری و تعمیر7فصل 

 V1.3، 37/37  9312 آبان 

 خدمات پس از فروش

های مشابه خارجی، سهولت و سرعت عمل   های مهم و مزایای اساسی این دستگاه، در مقایسه با دستگاه  یکی از ویژگی

 در خدمات پس از فروش است.

تاریخ تحویل به استفاده کننده، تضمین شده است و در این مدت هرگونه خرابی ماه از  52این دستگاه به مدت 

دستگاه، ناشی از خرابی قطعات و یا خطای تولید کننده، به رایگان، در محل شرکت برطرف خواهد شد. همچنین 

 نماید.  سال از تاریخ تحویل دستگاه، تعمیرات و تأمین قطعات یدکی دستگاه را تعهد می 95شرکت، به مدت 
 

 توجه

مشتری گرامی درصورت بروز هرگونه مشکل یا نارضایتی در مورد عملکرد محصول، بسته بندی و حمل و نقل 

محصول و یا بازیافت محصول )پس از پایان دورۀ عمر آن( و نیز درصورت داشتن هرگونه پیشنهاد برای بهبود 

 فروش تماس حاصل فرمائید.کیفیت، با شرکت مهندسی کاوندیش سیستم، بخش خدمات پس از 

می باشند، مابقی  پلاستیکدستگاه که فلزی یا از جنس  Caseهای  پس از پایان عمر دستگاه به غیر از قسمت

 ها قابل بازیافت نبوده و بایستی منهدم گردند. قسمت

ک کیسه در بسته، دور البته بطور استثناء پکیج فیلتر به کلی قابل بازیافت نمی باشد و باید پس از قرار دادن در ی

 انداخته شود.

 

 


