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  1فصل 1

استفاده از گاز آرگون  و مزایای اصول فیزیکی

 در جراحی الکتریکی

 آرگونگازبایکیالکتریجراحستمیس 

 یکیالکتریجراحدرآرگونگازازاستفادهیایمزا 

 یکیالکتریجراحدرآرگونگازازاستفادهیکینیکلیکاربردها 
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 سیستم جراحی الکتریکی با گاز آرگون

:ازآرگوندارایدوجزءاصلیاستیکسیستمجراحیالکتریکیباگ

 ژنراتور جراحی الکتریکی فركانس بالا) Iconic(:اعمالجریانالکتریکیفرکانسبالا(RF) برعهده بهبافترا

دارد.

  دستگاه تحویل گاز آرگون(APS1):.وظیفهکنترلوهدایتگازآرگونبهسمتالکترودجراحیرابرعهدهدارد

 دهد.شکلزیربلوکدیاگرامعمومیسیستمجراحیالکتریکیباگازآرگونرانشانمی



گازآرگونبوسیلةدستگاهتحویلوکنترلگاز،بهسمتقلمجراحیهدایتشدهوازنوکالکترودجراحیخارج

سطحبافت)می و نوکالکترود میان زیاد قرارگیریولتاژ با یکمسیر7KVP-Pشود. و شده یونیزه آرگون گاز )

مباامپدانسکمبرایعبورجریانالکتریکیبصورتپلاسمایگازآرگونبوجودخواهدآمد.مسیرعبورجریانمستقی

 PlasmaیاArgon beamایخواهدداشتکهبهآنگازیونیزهشدهدراینحالت،درخشندگیهمراهبانورآبیویژه

Jet (PJ)وموجبیکانعقادگفتهمی بافتمنتقلشده انرژیبه سطحبافت، پلاسمایآرگونبا برخورد با شود.

باشد.هایقابلتوجهیمیسطحیخواهدشدکهازلحاظکلینیکیدارایویژگی
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دهد.شکلزیراصولفیزیکیوروشکارسیستمانعقادباپلاسمایگازآرگونرانشانمی



 استفاده از گاز آرگون در جراحی الکتریکیمزایای 

شود.اماکاربردآرگوندربرشبسیارمحدودبطورکلیازسیستمآرگون،همبرایانعقادوهمبرایبرشاستفادهمی

سطوحمی انعقاد در اصلیآن کاربرد و برایانعقادبوده تکنیکمتداول نباشد، فراهم آرگون گاز زمانیکه باشد.

دراینمدنوکالکترودبافاصلهکمیازبافتقرارداشتهوقوسالکتریکیباSprayفادهازمدسطحیاست است.

آورد.امادراینشرایطحرکاتعبورازفاصلةهواییوبرخوردباسطحبافت،اثراتانعقادیموردنیازرابوجودمی

با قوسبا گاهی، و نبوده قابلکنترل برخوردهافتتصادفیقوسالکتریکی، نظر، مورد اطرافموضع یسالمدر

خواهدکردکهموجبنکروزناخواستهبافتسالمخواهدشد.علاوهبراینانرژیقوسقابلکنترلنبودهوگاهی

هایعمیقدرسطحموردتواندموجبایجادحفرههایپرانرژیبایکنقطهازسطحبافتمیبرخوردمکررقوس

هاباجدارنازکگردد.امااستفادهازگاز(دربافتPerforationانعقادویاپارگیوسوراخشدگی)نظر،تردیموضع

آرگونبهرفعاینمشکلاتکمککردهاست.مزایایاستفادهازسیستمآرگونبهشرحزیراست:

 یادودرسطحوسیعامکانپذیرباسرعتزهابااستفادهازسیستمانعقادباپلاسمایگازآرگون،انعقادسطحیبافت

شدهاست.

 بافت واحتمالنکروز قابلکنترلبوده نتیجهموضعاعمالانرژیکاملاً هایجانبیبهحداقلاشعةآرگونودر

 رسیدهاست.

 یابد.،موجبافزایشسرعتبهبودشدهواحتمالعفونتنیزکاهشمیهاکاهشآسیببهبافت 

 تشکیللایهescharفپذیرونازکدرسطحبافت،موجبکاهشاحتمالخونریزیمجدد،دراثرکشیدگییاانعطا

 حرکتبافتخواهدشد.
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 هایعمیقیاعمقانعقاددرتمامسطحیکنواختبودهوخطرایجادحفرهPerforation.کاهشیافتهاست

 شدهوازکشیدهسطحالکترودفاصلهالکترودازسطحبافتموجبکاهشمشکلاتناشیازچسبندگیبافتبه

 شود.شدنبافتواحتمالخونریزیمجدد،جلوگیریمی

 هاینازک،مانندرودهشدهاست.بستهبههایباجدارهعمقانعقادکمموجبافزایشکاربردآرگونبویژهدربافت

 خواهدبود.mm8تاmm1توانانتخابشده،عمقانعقادبین

 ومایعاتراازموضعجراحیدورکردهوموجبانتقالانرژیبهسطحبافتوانعقادمؤثرجریانگازآرگون،خون

 خواهدشد.علاوهبراینموضعجراحیدراینشرایطبهخوبیقابلمشاهدهاست.

 باعثجلوگیریازکربنیزاسیونوکاهشدودوبوی دورکردناکسیژنازموضعجراحی، جریانگازآرگونبا

هادرطولجراحیخواهدشد.کاهشدود،دراعمالاندوسکوپیبهمیزانقابلتوجهیدیدجراحبافتسوختگی

 راافزایشدادهودرافزایشسرعتودقتجراح،تأثیرزیادیدارد.

  قابلتوجهی)تا میزان به عملجراحی طول به64خونریزیعمومیدر بیمار نیاز نتیجه در و کاهشیافته )%

یابد.احدهایخونینیزکاهشمیدریافتو

 یابد.احیبهمیزانقابلتوجهیکاهشمیمدتزمانعملجر

  بهبافتکاهشیافته میزانانرژیاعمالشونده آرگونپالسی، از استفاده قابلکنترلبا کمترو تروعمقانعقاد،

 دارایدیوارۀنازک،کاهشیافتهاست.یهاباشد.درنتیجهاحتمالسوراخشدگییاآسیبناخواستهبهبافتمی

 شود.استفادهازگازآرگونهمراهبابرش،موجبکاهشچسبندگیالکترودبهبافتمی 

 وموجبجلوگیریازذوبشدنالکترودهاینازکدر کاهشبوودودجراحیبوده با آرگونهمراه برشبا

 هایبالانیزخواهدشد.توان

 ده از گاز آرگون در جراحی الکتریکیكاربردهای كلینیکی استفا

می جراحی، طول در کلی انرژیبطور اعمال با را خونریزی حال در سطوح آرگون، پلاسمای از استفاده با توان

ورباطها،غضروف،هایباامپدانسزیادماننداستخوانبصورتدقیقوکنترلشده،منعقدنمود.همچنیندربافت

 یانعقادمتداول،ناکارامداست،استفادهازآرگون،بسیارمؤثرخواهدبود.هاماًاستفادهازروش،کهعموهاغشاءاندام

کاربردهایکلینیکیاستفادهازسیستمآرگونعبارتنداز:

 جراحیمعده

 جراحیدرحفرۀصدریومجاریتنفسی

 جراحیروده

 هایمتداول،آنهاراجداکرد.توانباروشهایکوچککهبهعلتکوچکینمیبینبردنزائدهاز

 ایجادانعقادسطحیدرمحلخونریزی

 یبالاترهاهایسرطانیدرتواننکروزبافت

گیرد.مورداستفادهقرارمی/لاپاروسکوپیاندوسکوپیانعقادباسیستمآرگون،همبصورتجراحیبازوهمبصورت
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  2فصل 2

 فنیعمومی و و مشخصات  ها ویژگی

 یعمومیهایژگیو 

 یمنیابامرتبطیهایژگیو 

 جلوپنلیاجزا 

 ةصفحدرماتیتنظازیبرخامکانMenu 

 پشتپنلیاجزا 

 دستگاهیروبررفتهبکارعلائم 

 یفنمشخصات 
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 های عمومی ویژگی

دستگاهایطراحیوساختهشدهاستکهقابلیتاتصالوپشتیبانیازگونهبهAPS1دستگاهتحویلگازآرگونمدل

وظیفةکنترلوهدایتگازآرگونبهسمتالکترودجراحیراAPS1راداشتهباشد.Iconicجراحیالکتریکیمدل

عبارتاستاز:APS1هایعمومیویژگیبرعهدهدارد.

 قابلیتتنظیمجریانگازازL/min4تاL/min14وبادقتL/min1/4

 امکانتنظیمجداگانهجریانگازبرایمدهایCutوCoag

 امکانPurgeکردنگازباجریانL/min14

 نوجهتانجامبرخیازتنظیماتکاربریصفحةم

 گازآرگوندرسیلنقابلیتنمایشفشار

 دارایسیستمآلارمهوشمند

 ی مرتبط با ایمنیها ویژگی

 گیریدائمجریانگازخروجینظارتواندازه

 گیریدائمفشارگازآرگوننظارتواندازه

 قابلیتتشخیصنشتگازآرگون

 بندیحفاظتی:کلاسطبقهI

 تطابقبااستانداردIEC 60601-1, third edition

 تطابقسیستمآلارمبااستانداردIEC 60601-1-8, second edition 
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 اجزای پنل جلو

 

 (آرگون قلم آرگون )خروجی گاز محل اتصال      

 L/min 11 برای ایجاد جریان گاز Purgeدكمۀ       

 Cutدكمۀ افزایش جریان گاز در حالت       

 Coagدكمۀ افزایش جریان گاز در حالت       

 Menuدكمۀ ورود به صفحۀ       

 Coagدكمۀ كاهش جریان گاز در حالت       
 ی اطلاعاتیها ها و سیگنال ، آلارمسیلندرمحل نمایش فشار       

 Cutدكمۀ كاهش جریان گاز در حالت       
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 Menuامکان برخی از تنظیمات در صفحۀ 

نوعتنظیمفراهمشده0شویم.دراینصفحهامکانمیMenu)بررویپنلجلو(واردصفحةMenuبافشاردکمة

کلیددرمجاورتنمایشگر)بررویپنلجلو(،ابزارهایزیربرایانجاماینتنظیماتدردسترس0است.بااستفادهاز

باشد.اینابزارهاعبارتنداز:می
 

Select گزینةموردنظربرایتنظیمانتخاب
On هایاطلاعاتیهاوسیگنالآلارمفعالکردنصدایبوق
Off هایاطلاعاتیهاوسیگنالغیرفعالکردنصدایبوقآلارم 

Incr افزایشمقدارگزینةانتخابشده 

Decr کاهشمقدارگزینةانتخابشده 

Save سازیتنظیماتانجامشدهذخیره 

 (Alarm Soundصدای آلارم )

هایاطلاعاتی،فعالیاغیرفعالنمود.درهایاولویتپایینوسیگنالتوانصدایبوقرابرایآلارمدراینقسمتمی

فعالعلامت اولویت حالتغیر با یکآلارم محضرخداد به خواهدشد. نمایشظاهر رویصفحة بر

 متوسط،صدایبوقمجدداًبطورخودکارفعالخواهدشد.

 (Max Adjust Flowجریان گاز قابل تنظیم )ماكزیمم 

قسمتمی این در بین مقدار این نمود. تعیین را کاربر توسط تنظیم قابل گاز جریان ماکزیمم تاL/min1توان

L/min14باشد.قابلتنظیممی

 (Default Cut Flowجریان گاز پیش فرض برای برش )

تاماکزیممجریان L/min4ایبرشراتعییننمود.اینمقدارازتوانجریانگازپیشفرضبرتوسطاینگزینهمی

باشد.،قابلتنظیممیMax Adjust Flowگازتعیینشدهدرقسمت

 (Default Coag Flowجریان گاز پیش فرض برای انعقاد )

تاماکزیممجریان L/min 4 توانجریانگازپیشفرضبرایانعقادراتعییننمود.اینمقدارازتوسطاینگزینهمی

باشد.،قابلتنظیممیMax Adjust Flowگازتعیینشدهدرقسمت



گرددومقادیرکنونیجریانگازدرهردوتغییراتایجادشدهذخیرهمیSaveدرتمامتنظیماتبالابافشاردکمة

یابد.حالتبرشوانعقادبهمقادیرپیشفرضجدیدتغییرمی
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 اجزای پنل پشت



 پلاک مشخصات دستگاه      

 كابل برق و محل نصب فیوز ورودی  كانکتور      

 كلید برق اصلی دستگاه      

 سنسور فشار كانکتور      

  Iconic دستگاهارتباطی با كانکتور       

 (آرگونگاز ورودی ) آرگون سیلندر گازمحل اتصال       
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 علائم بکار رفته بر روی دستگاه

  

 نوع از مقابلشوکالکتریکی در حفاظتدستگاه Cardiac Floatingدرجة نین،چهماست.

می وارد بیمار بدن به قلبی الکتروشوک دستگاه که زیادی ولتاژهای مقابل در کند،دستگاه

حفاظتشدهاست.

 
 مطالعهنمایید.دفترچةراهنمارا

 

دارای WEEEعلامتایندستگاه  لوازمEC/2002/96اروپاییدایرکتیومنطبقبا مربوطبه

برایدورریختندستگاهازسطلنبایستیمشخصمیکندکهووالکترونیکیاستالکتریکی

بازیافتزبالههایمخصوصحلهایمدربایستیدستگاههایزبالهمعمولیاستفادهنمودو

قسمتانهداممراجعه0دورریختهشود.برایاطلاعاتبیشتربهفصلوالکترونیکیالکتریکی

شود

 

احتیاط

 مربوطبخشمطالعة سرویسههای راهنمای یا و استفاده راهنمای راهدر پیشاز و، اندازی

.الزامیاستتعمیربرایازدستگاهویابازنمودنآناستفاده

 

وجودولتاژهایبالاهشدار

 

هشدارتخلیهالکترواستاتیک
هابایدکارباآننسبتبهتخلیةالکترواستاتیکحساسهستندودرهنگامبرایکانکتورهاییکه

احتیاطاتلازمرارعایتنمود.

 
شمارهسریالدستگاه
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سازنده


 نمایندگیقانونیدراتحادیةاروپا
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 مشخصات فنی

 نمایشگرها

صفحةنمایش

 

صفحةنمایشگرافیکیباروشناییبالا
Vacuum Florescent Display (VFD)

50×265 

LED 
(قرمز)وضعیتآلارممتوسط

 حالتکارعادی( سبز)فعال/

 ابعاد و وزن

 cm04 پهنا

 cm00 عمق

 cm3 ارتفاع

 Kg6 وزن

 برق ورودی

 تغذیةدستگاه
V144تاV204

Hz64 

 V.A04 حداکثرتوانمصرفی

 فیوز

 mm24*6–استاندارد

A1

VAC264 

 عملکرد دستگاه شرایط مجاز برای

 +C04تاC14 دما

 %بدونشبنم36%تا26 رطوبت

 mbar1454تاmbar044 فشارجو

 شرایط مجاز برای حمل و نقل و انبار كردن 

 +C56تا-C24 دما

 %بدونشبنم14%تا14 رطوبت

 mbar1454تاmbar644 فشار جو
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 پارامترهای عملکردی

  Litr/min1/4 تنظیمجریانگازخروجیپذیریتفکیک

bar14 فشارگازورودیاکثرحد

 صدای آلارم

 متری(1)ازفصلةdBA01 شدتصوت)غیرقابلتنظیم(

 Hz2844 فرکانس

 مدت

یک اولویتمتوسط: با باburstآلارم متوالی بوق سه شامل

گردد.یکبارتکرارمیs6/2،کههرms184فواصل

 ms184آلارمبااولویتپایین:دوبوقمتوالیبافاصلة

 لوازم جانبی

bar164فشار: آرگونسیلندر

 (6)کلاس%111/11(یا3/0)کلاس%113/11درصدخلوص:

 رگولاتور

bar164ورودی:

bar5-0خروجی:

DIN477 NO.6سازگاربااستاندارد

 گازآرگونسیلندرسنسورفشار
mA24-0BD-Sensor

bar264

 bar64باقابلیتتحملفشارcm04 شلنگگاز

 BOWA،EMEDساختکمپانی یجراحیهاقلموالکترود



 توجه

 شود.نمیاستفادهازسایرلوازمجانبی،غیرازمواردذکرشدهدرجدولفوقتوصیه

وکاربردخاصآندرحینهایجراحیسازگاربادستگاه(قلم)طبقجدولالکترودمناسببایدبرطبقکدقلم

جراحیانتخابشود.
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 سازگار با دستگاه جراحیهای  قلم

 كد

استفاده در جراحی باز/ 

اندوسکوپی 

 )لاپاراسکوپی(

شركت 

 سازنده
 توضیحات شکل

932-

041 
 BOWA بازجراحی



قلمنگهدارندۀالکترود،

،m 6/8کابلباطول

،HFپینبرای8کانکتور

کانکتورچرخشیبرایگاز

آرگون

932-

045 

اندوسکوپیجراحی

 
BOWA 



پروباتصالبهواسط

ر،پذیانعطاف

،m 6/2باطولکابل

،HFپینبرای8کانکتور

چرخشیبرایگازکانکتور

آرگون

932-

141 
 EMEDبازجراحی

 

قلمبادوسوئیچانگشتی،

،m6/8طول کابلبا

،HFپینبرای8کانکتور 

کانکتورچرخشیبرایگاز

آرگون

432-

145 

اندوسکوپیجراحی

 
EMED 

 

واسطاتصالبهپروب

باکانکتورپذیرانعطاف

،ایشکل(استاندارد)دایره

،m 6/8کابلباطول

،HFپینبرای8کانکتور

چرخشیبرایگازکانکتور

 آرگون

432-

146 

اندوسکوپیجراحی

 
EMED 



واسطاتصالبهپروب

پذیرباکانکتورانعطاف

بیضوی،

،m 6/8کابلباطول

،HFپینبرای8کانکتور

کانکتورچرخشیبرایگاز

 آرگون
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 دورۀ كاری

شودبهازایباشد.بههمینجهتتوصیهمیمیIconicوابستهبهدورۀکارعادیدستگاهAPS1وضعیتکاردستگاه

UUثانیهفعال14هرUU،بودندستگاهUU84.ثانیهغیرفعالباشد 

جریان گاز خروجی بر حسب جریان تنظیم شده   نمودار  
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  3فصل 3

سیستم جراحی با  نصببرقراری اتصالات و 

 گاز آرگون

 هیاولاتصالاتوهادستگاهیریقرارگ 

 دستگاهپشتپنلاتصالاتیبرقرار  

 دستگاهیجلوپنلاتصالاتیبرقرار 
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 و اتصالات اولیه ها قرارگیری دستگاه

.رابرروییکسطحصافثابتوبدونلرزشقراردهیدAPS1 وIconicهایدستگاه -1

 .ثابتنماییدراآنومحلمناسبقراردادهرادرگازآرگونسیلندر -2



 توجه

 باشد.bar164نبایدبیشترازسیلندربودهوفشار%113/11آرگونبایدحداقلسیلندردرصدخلوص



سیلندررویرا(گیجفشاروسنسورفشارشاملتور)پکیجرگولا -8 گازبستهوآنرا محکمحتماً بوسیلةآچار،

 کنید.
 

 توجه

 حتماًبایدبستهباشد.سیلندرگاز،شیرسیلندرجهتجداکردنیاتعویض

 پشت دستگاه پنلبرقراری اتصالات 

رویپنلپشت -1 محلمربوطه به را رویرگولاتور فشار سنسور APS1کابلمربوطبه نام با  Pressure"که

Sensor".مشخصشدهمتصلنمایید

قراردارد،بهورودیAPS1گازرابوسیلةشلنگپرفشارکهدرجعبهدستگاهسیلندررگولاتورنصبشدهروی -2

باشد.متصلنمایید.برایبرقراریایناتصال،نیازیبهاستفادهازآچارنمیAPS1پشتدستگاهپنلگازدر

رابهآرامیبازکردهوبااستفادهازکفصابون،عدمنشتگازرابررسیکنید.فشارسنجموجودنشانسیلندرشیر -8

داخلی فشار سیلندردهندۀ درصورتیکهفشار است. لازماستbar14کمترازسیلندرگاز گازسیلندراست،

تعویضگردد.

0-  کانکتور ازکابلارتباطی، استفاده پنلروی"Argon Supplier"با بهکانکتورIconicپشتدستگاه "ESU"را

متصلنمایید.APS1پشتدستگاهپنلروی

رامتصلنمائید.هاسیمبرقورودیدستگاه -6

 جلوی دستگاه پنلبرقراری اتصالات 

،دوشاخههستندکهیکیمربوطهایجراحیاستفادهشوندهدرسیستمآرگون،درمحلاتصالبهدستگاههاسیمقلم

 جریان RFبه سیم است. جراحی الکترود نوک به گاز انتقال پنوماتیکجهت لوله دیگری ورودیRFو به را

Monopolar1 داخلIconicرویدستگاه شده محلتعبیه در نیز قلمجراحیرا گاز لولة جلویپنلمتصلکنید.

چرخشساعتگرد،آنرامحکمکنید. یک دادهوباقرارAPS1دستگاه
 

 توجه

لازماستپلیتبهدستگاهMonopolarدرتماممدهای ازآرگونتعبیهشده، ازجملهمدهاییکهجهتاستفاده

Iconic.متصلباشد 
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 توجه

بافعالکردنپدالپایییاسوئیچMonopolar1،تنهارویخروجیIconicدردستگاهاهباگازآرگونهمرمدهای

 انگشتی،فعالخواهدشد.
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  4فصل 4

 جراحی با استفاده از گاز آرگون

 یکارمدنییتع 

 گازانیجروتوانمیتنظ 

 Purge 

 آرگونگازازاستفادهبایجراحشروع 
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 تعیین مد كاری

فعالکردندستگاهازبرقراریکلیهاتصالاتالکتریکیوپنوماتیکموردنیازمیپس جریانگازآرگونرا توانیدبا

،بهبافتاعمالنمائید.RFهمراهبااعمالانرژی

گرفتهشدهاست.اینمدهاولتاژزیادموردنیاز،جهتانعقادباپلاسمایگازآرگوندرنظرمددو ،Iconicدردستگاه

بهراحتیفراهممی ازیکدکمهد.نکنبراییونیزاسیونگازآرگونرا استفاده گازهمچنینبا با امکانبرشهمراه ،

درادامهبهویژگیهریکازاینمدهااشارهخواهدشد.آرگون،درهریکازمدهایبرشفراهمشدهاست.

Argon plasma Coagulations Continuous 
باشد.دراینحالتجریانترینمدجراحیالکتریکیبااستفادهازگازآرگونمی اینمد،متداولترینوپرکاربرد

بصورتپیوستهبهبافتاعمالخواهدشد.بطورکلیکاربرداینحالت،انعقادسطوحبزرگبصورتRFالکتریکی

باشد.پیوستهوباسرعتزیادمی

Pulsed Argon plasma Coagulations 
گیرد.دراینحالت،ینازکوحساسمورداستفادهقرارمیهاودربافت/لاپاروسکوپیاندوسکوپیاینمدبیشتردر

الکتریکی بافتاعمالمیRFجریان بصورتپالسیبه بافت، به انرژیاعمالشونده و همیندلیلتوان به شود.

شودکهاستفادهازعمقانعقادکمتریایجادخواهدنمود.بطورکلیزمانیازحالتپالسیاستفادهمیکاهشیافتهو

پارگیبافت یا بدینترتیباحتمالسوراخشدن باشد. نظر عمقکممورد توانکمو آرگونبا هاینازکبهگاز

حداقلخواهدرسید.

Argon Cut 
همراهباگازآرگونقابلانتخاباست.باانتخاباینمد،هاهدربرشبافت،جهتاستفادIconicاینمددردستگاه

،دریکیازمدهایبرش،تقاضایگازآرگونازطرفژنراتورجراحیالکتریکی،بهIconicهمزمانبافعالیتدستگاه

،(...,Pure,Blend1)دریکیازمدهایبرشRFشود.بدینترتیبهمزمانبااعمالجریانارسالمیAPS1دستگاه

جریانگازآرگوننیزدرمحلبرشبافتبرقرارخواهدبود.بااستفادهازگازآرگونهمراهبابرش،یکبرشتمیز

ازاینمدمیباسطحانعقادیکنواختبرایجراحفراهممی مانندهاتوانجهتبرشبافتآید. امپدانسزیاد، یبا

استفادهنمود.هاغضروف

 م توان و جریان گازتنظی

بطورکلیهرچهمیزانخونریزیبیشتروازنظرجراح،عمقانعقادبیشتریموردانتظارباشد،بایدازتوانالکتریکی

یکماستفادهشودولیدستگاهتواناییلازمبرایهابیشتراستفادهکرد.درصورتیکهلازماستجهتانعقادازتوان

استفادهشود.زیرادراینمدباوجودتوانکمتر،Pulsed Argonاندارد،بهتراستازمدبرقراریقوسالکتریکیر

تواناییدستگاهدربرقراریقوسالکتریکیزیاداست.
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 هشدار

توصیهمی بهمنظوررعایتمسألةایمنیواجتنابازعوارضناخواسته، شودازبطورکلیدرجراحیالکتریکی،

استفادهشودولیدرمدهای کهخطرآمبولیگازدرPulsed ArgonوContinuous Argonکمترینتوانممکن،

 شود.میهایکمتوصیهنیابد،استفادهازتوانهایپایینافزایشمیتوان



 از استفاده دکمهبا دستگاه روی کاهش، افزایشیا میAPS1های حالت، دو در را گاز جریان وcuttingتوانید

coagulationتنظیمکنید.جریانگازبین L/min1/4تاL/min14بادقتL/min1/4.قابلتنظیماست

شودونیازاستسطحوسیعیازبافتباسرعتزیادمنعقدمیشودزمانیکهتوانزیاداستفادهبطورکلیپیشنهادمی

گردد،ازجریانگاززیادتراستفادهشود.


 هشدار

استفادهشود،L/min1تاL/min8/4شودازجریانگازکم،حدودتوصیهمی/لاپاروسکوپیاندوسکوپیدرجراحی

 گردد.gas embolismتواندموجبنفخ،ورممحفظةشکمیویادرغیراینصورتمی

همیشهبایددقتشود،مسیرخروجگازآرگونازداخلبدنبیمار،بازباشد./لاپاروسکوپیاندوسکوپیدرجراحی

گیری،فشارداخلیرابررسینمودهودراندازهبهویژهدراعمالجراحیطولانی،نیازاستتاجراحباابزارهای

 (گازراازمحفظهشکمیخارجنماید.smoke evacuatorیجانبی)مانندهاصورتلزوم،بادستگاه



 توجه

اندوسکوپی جراحی در تحت/لاپاروسکوپی ارگان ضخامتجدارۀ طبق فعالیترا زمان مدت و توان محدودۀ

.جراحیتنظیمنمایید

 استفادهشود.Pulsed ArgonدرمدWatt84شودازتوانتوصیهمی/لاپاروسکوپیاندوسکوپیدرجراحی

می توصیه جراحیباز در جریانگاز از L/min2 شود توانL/min0 تا از اینشرایطاستفاده در شود. استفاده

Watt04درمدContinuous Argonمناسببهنظرمی برایانعقاد، الکترودهایسوزنی،توان.رسد، برایبرشبا

Watt54وبرایبرشباالکترودهایچاقویی،توانWatt14.مناسباست 

Purge 

،گازرابهبیرونRFتوانبدونفعالشدندستگاهجراحیالکتریکیوبرقراریجریانمیPurgeدکمةبااستفادهاز

دراینحالتجریانگازباشدتزیاددمیدهمی راند. هوایمسیرگاززمانیلازماستکهنیازباشدPurgeشود.

چندشود،حدودجدیدبهدستگاهمتصلمیود.بطورمثالزمانیکهیکقلموگازآرگونجایگزینآنشتخلیهشده

هاومسیرهواییرافرابگیرد.شدهوگازآرگونتماملولهثانیهبایدگازدمیدهشودتاهواخارج


 هشدار

اندوسکوپی جراحی در اندوسکوپ//لاپاروسکوپی داخل به پروب نمودن وارد از قبل پروبو اتصال پساز

 شودتاهوایمسیرجریانگاز،باگازآرگونجایگزینشود.Purgeثانیهگاز2لاپاروسکوپ،بهمدت



ازصحتاتصالاتپنوماتیکوبرقراریجریانگاز،اطمینانحاصلکرد.Purgeدکمةتوانبافشاربطورکلیمی
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 شروع جراحی با استفاده از گاز آرگون

 انعقاد

بهPurge،ابتدابافشاردکمةقلمپسازبرقراریاتصالاتموردنیاز،تعیینمدکاری،تنظیمتوان،جریانگازونوع

الکترودآرگونراگاهفعالکردندستچندثانیه،هوایمسیرجریانگازراباگازآرگونجایگزیننماییدوبرایمدت

(وبافشردنپدالیاسوئیچدستی،دستگاهرافعالکنید.cm1نزدیکبافتقرارداده)درفاصلةکمتراز

،درستبرقرارشدهباشد،همزمانبافعالشدنAPS1وIconicکهکلیةاتصالاتشاملکابلارتباطیمیاندرصورتی

درخروجی،جریانگازآرگوننیزدرمقدارتنظیمشده،تحویلدادهHFعلاوهبرقرارگرفتنولتاژ،Iconicدستگاه

د.شوشود.بدینترتیبگازدرنوکالکترودیونیزهشدهوباتشکیلپلاسمایگازآرگون،انرژیبهبافتمنتقلمیمی

شروعقوسالکتریکیبهعواملمختلفیمانندولتاژدستگاهجراحیالکتریکی،جنسابزارجراحیونوعبافتبستگی

دارد.همچنینبانزدیکشدنالکترودجراحیبهسطحبافت،احتمالایجادونگهداریقوسالکتریکیبیشترخواهد

توانیدالکترودرابهسطحبافتنزدیکتررسد،مینظرمیبهشد.بنابرایندرشرایطیکهایجادقوسالکتریکیمشکل

کنید.

درجهباشد.بدینترتیببادورشدنخونومایعاتازسطح54تا06زاویةالکترودنسبتبهسطحبافت،بایدبین

 پذیرد.سطحبهشکلمطلوبصورتمیبافت،انعقاد

 

 هشدار

بهسمت اینعملموجبافزایشاحتمالامبولیسمگازیهیچگاهنوکالکترودجراحیرا عروقبازنگاهندارید.

 شود.می

داخل به گاز استموجبورود ممکن زیرا کنید بافتاجتناب سطح بر عمود جراحی، الکترود دادن قرار از

هاشود.مویرگ


بهسمتعقبباعثتضعیف حرکتالکترود بهسمتجلوحرکتدهید. بهطرفینو را الکترود حفظزاویه، با

جریانگازوکاهشبازدهیخواهدشد.

چهحرکتالکترودآرامترباشد،عمقانعقادبیشترخواهدبودوامکانانعقاد حرکتالکترودبایدآرامونرمباشد.هر
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ست.سعیکنیدحرکتدستتانطوریباشدکههمیشهباراولسطحرامنعقدکنید.بااستفادهازعروقبزرگتربیشترا

رامنعقدکنید.mm8تاmm2توانیدعروقپلاسمایگازآرگون،حداکثرمی


 توجه

 استفادهنکنید.mm8بزرگترازباقطرازپلاسمایآرگونبرایانعقادعروق

 برش

شود.فشارجریانگازبادورکردنهمراهبابرش،موجبکاهشچسبندگیالکترودبهبافتمیاستفادهازگازآرگون

یهادهد.علاوهبراینجریانگازباعثسردشدنبافتدود،خونومایعاتازمحلبرشدیدجراحراافزایشمی

وآسیبجانبیبهبافت کیفیتخوببراییابدبطوریکهیکبرشمکاهشمیهازیرینواطرافشده تمرکزبا

می فراهم ذوبشدنجراح از موجبجلوگیری و بوده جراحی دود و کاهشبو با همراه آرگون برشبا آید.

یبالانیزخواهدشد.هاتوانالکترودهاینازکدر

برشهمراهباگازآرگونتنهابااستفادهازالکترودهایمخصوصامکانپذیراست.
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  5فصل 5

 APS1 دستگاهها در  آلارم

 یاطلاعاتوآلارمیهاتیوضع 

 یاطلاعاتوآلارمیداریدیهالگنایس 

 یاطلاعاتوآلارمیداریشنیهاگنالیس 

 یاطلاعاتیهاگنالیسوهاآلارمجادیادرتیاولو 
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 های آلارم و اطلاعاتی وضعیت

مجموعهIEC60601-1-8بادرنظرگرفتنتعاریفوالزاماتموجوددراستاندارد APS1هادردستگاهایازآلارم،

هایعلاوهبرسیگنالاولویتپایینتقسیمشدهاست.هابهدودستةاولویتمتوسطوآلارمتعریفشدهاست.این

کهدرآنهاخطریمتوجهبیماریاهاگردند،دربرخیازوضعیتآلارمکهدرهنگامرخدادیکوضعیتآلارمتولیدمی

گردند.تولیدمیهایاطلاعاتیلسیگناباشد،یست،امانیازبهجلبتوجهکاربرمیاپراتورن

 اولویت متوسطآلارم با 

بااولویتالعملسریعجراحیااپراتورباشد،آلارمدروضعیتیکهاحتمالآسیبوجودداشتهباشدونیازبهعکس

متوسطایجادخواهدشد.

قراربگیرد،نقصessential performanceعملکردآرگونحیاتیباشدودرگروههمچنیناگردریکعملجراحی،

بههمینجهتبرایچنینشرایطینیزآلارم ازنظرایمنیقابلقبولنیست. خرابیدستگاه اولویتفنییا هاییبا

متوسطتعریفشدهاست.

 اولویت پایینآلارم با 

آدرزمانوجودآلارم اولویتپایین، فوریبهعکسسیببا نیاز العملکاربرهایاحتمالیآنقدرخفیفهستندکه

باشد.اما،بایدکاربرازاینوضعیتآگاهشودتادرزمانمناسب،واکنشموردنیازرابرایپاسخبهوضعیتآلارمنمی

مربوطهنشاندهد.

 دستگاه صحیAPS1در استفادۀ کاهشبرخیخطاهایکاربریممکناستموجبعدم نتیجه در و دستگاه حاز

مزایایاستفادهازسیستمآرگونشود.دراینمواردباکمیدقتدراستفادهازدستگاهوضعیتمطلوببدستخواهد

هاییبااولویتپایینتعریفشدهاست.آمد.برایاینگونهمواردنیز،آلارم

 اطلاعاتی های وضعیت

شوندکهریسکیبرایاطلاعاتیصرفاًجهتارائةاطلاعاتبهکاربرتعریفشدهودرمواردیاعلاممیهایوضعیت

العملفوریکاربرنیست.بیماریااپراتوروجودنداشتهونیازیبهعکس

ت.دررویصفحةنمایشدستگاهاسسیلندر،امکانمشاهدۀوضعیتفشارAPS1بعنواننمونهیکیازمزایایدستگاه

تواندباشود.بااینوجود،کاربرمیبسیارکمشود،اینکاهشفشاربهکاربراطلاعدادهمیسیلندرشرایطیکهفشار

 وضعیتفشار از گیجپنوماتیکی، کاربریسیلندرمشاهدۀ برایبهبود حقیقتاینقابلیتتنها در مطلعشود. گاز

دستگاهدرنظرگرفتهشدهاست.
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دستگاهبههمراهمشخصاتمربوطهآوردهشدهاست.واطلاعاتیآلارمهایزیروضعیتجدولدودر

 اولویت  وضعیت رخداد آلارم
تأثیر بر 

 فعالیت
 اقدامات ضروری ها علت

جریانگازبیشازاندازهدر

خروجیدستگاه،نسبتبه

 مقدارتنظیمشده

 متوسط
قطع

 فعالیت
 خرابیداخلیسیستم 

شود.استفادهازدستگاهتوصیهنمی

مشکلرابهبخشخدماتپساز

اطلاعکاوندیشسیستمفروششرکت

 دهید.

نشتیدرشیرکنترلجریان

 گاز
 متوسط

عدماجازۀ

 فعالیت
 داخلیسیستمخرابی 

شود.استفادهازدستگاهتوصیهنمی

مشکلرابهبخشخدماتپساز

اطلاعکاوندیشسیستمفروششرکت

 دهید.

جریانکمدرخروجی

دستگاه،نسبتبهمقدار

 تنظیمشده

 متوسط
ادامه

 فعالیت

 انسدادمسیرخروجی

 عدمفشارمناسبگازدر

ورودیدستگاه

 سیستمداخلیخرابی 

شود.استفادهازدستگاهتوصیهنمی

مشکلرابهبخشخدماتپساز

اطلاعکاوندیشسیستمفروششرکت

 دهید.

سیلندرازاندازۀفشاربیش

 آرگون
 متوسط

عدماجازۀ

 فعالیت

 گازآرگونسیلندراستفادهاز

بافشاربیشازاندازه

 گیریخرابیسنسوراندازه

 فشارگاز

ازرویگیجپنوماتیکرویرگولاتور،

فشارگازرابررسینمایید.فشارگاز

باشد.درbar164نبایدبیشتراز

صورتصحتفشارگاز،مشکلرابه

بخشخدماتپسازفروششرکت

اطلاعدهید.کاوندیشسیستم

استفادهازدستگاهدراینشرایط

 شود.توصیهنمی

زمانزیاددراستفادهاز

 دستگاهدرحالتفعال
 پایین

قطع

 فعالیت

 زمانزیاددراستفادهاز

 دستگاهدرحالتفعال

استفادهازدستگاهدرحداکثرزمان

 ثانیهاست.06حالتفعال،

تقاضایفعالیتدرجریان

 گازصفر
 پایین

عدماجازۀ

 فعالیت

 تقاضایفعالیتدستگاهدر

 ArgonیاCutArgonمدهای

Coagدرحالیکهجریانگاز

 تنظیمشدهبرابرصفراست

جریانگازراروییکمقداربزرگتر

 ازصفرتنظیمکنید.



 اقدامات ضروری ها علت تأثیر بر فعالیت وضعیت اطلاعاتی

 گازآرگونسیلندرفشارکم  ادامهفعالیت آرگونسیلندرفشارکم
دراولینفرصتنسبتبهتعویض

 گازآرگوناقدامکنید.سیلندر

 ادامهفعالیت عدماتصالسنسورفشار
 سنسورفشارسیلندر،به

 دستگاهمتصلنشدهاست
 فشاررابهدستگاهمتصلکنید.سنسور

اتصالسنسورفشاربه

دستگاه
ادامهفعالیت

 به سیلندر، فشار سنسور

دستگاهمتصلشدهاست
سنسورفشاررابهدستگاهمتصلکنید.
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 های دیداری آلارم و اطلاعاتی ل سیگنا

 ها و توضیحات علائم، نشانه

علامتدرصورتایجادآلارم اولویتمتوسط، رویصفحةنمایشظاهرمیبا درصورتایجادوشود.

علامتآلارم پایین، اولویت میبا نمایشظاهر صفحة آلارمشود.روی هر نشانههمچنین یک دارای

(symbol)اینوجودتوضیحاتزمانیرویصفحةنمایشویکتوضیحمختصربرایراهنماییکاربرمی با باشد.

بصورتهمزمانرخدهد،چندآلارمصورتیکهدردستگاهبوجودآمدهباشد.درآلارم"یک"شودکهتنهاظاهرمی

هاظاهرخواهدشد.درجدولزیرکلیةعلائم،هایمربوطبهآلارمبعلتمحدودیتفضایصفحةنمایش،تنهانشانه

دهاست.یاطلاعاتی،نمایشدادهشهاهاوسیگنالهاوتوضیحاتمربوطبهآلارمنشانه

ازدستگاهبرایکاربرm8جهتدرککاملعلائموتوضیحاتنمایشدادهشدهرویصفحةنمایش،حداکثرفاصلة

 شود.پیشنهادمی



  وضعیت رخداد آلارم
 علامت ظاهر شونده روی 

 صفحۀ نمایش
 توضیحات نشانه

جریانگازبیشازاندازهدرخروجیدستگاه،نسبتبه

 مقدارتنظیمشده

 

HF High Flow 

 Le Leakage نشتیدرشیرکنترلجریانگاز

 LF Low Flow جریانکمدرخروجیدستگاه،نسبتبهمقدارتنظیمشده

 HP Cy.H.Press آرگونسیلندرازاندازۀفشاربیش

 زمانزیاددراستفادهازدستگاهدرحالتفعال

 

TO Time Out 

 !SF Set Flow تقاضایفعالیتدرجریانصفر

 !Low Pressure --- --- آرگونگازسیلندرفشارکم

 سیلندر عدماتصالسنسورفشار

 

--- Press-Sensor! 

 نمایشگر نوری

جلوشروعبهچشمکپنلبااولویتمتوسط،یکنمایشگرنوریبهرنگقرمزرویدرصورتایجادوضعیتآلارم

ایننمایشگردرشرایطخاموشاست.ms344روشنوms644زدنخواهدنمود.الگویچشمکزدنایننمایشگر،

 آید.عادی،درحالتغیرفعال،خاموشودرحالتفعال،بهرنگسبزدرمی
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 های شنیداری آلارم و اطلاعاتی سیگنال

وسیگنالآلارم هاها بهاطلاعکاربرمییاطلاعاتیبا ازیکمولدبوقنیز، دراستفاده جدولزیرالگویدورسند.

یاطلاعاتیذکرشدهاست.هاهاوسیگنالاعلامبوقبرایآلارم


 توضیحات شکل  آلارم اولویت

 متوسط

جریانگازبیش

ازاندازهدر

خروجیدستگاه،

نسبتبهمقدار

 تنظیمشده

 

 اعلان دائم

نشتیدرشیر

کنترلجریان

 گاز

جریانکمدر

خروجیدستگاه،

نسبتبهمقدار

 تنظیمشده

ازفشاربیش

سیلندراندازۀ

 آرگون

 پایین

زمانزیاددر

استفادهاز

دستگاهدر

 حالتفعال

 

ثانیه  15هر 

 یکبار

تقاضایفعالیت

 درجریانصفر



 توضیحات شکل وضعیت اطلاعاتی

 فشارکمسیلندرگازآرگون

 

ثانیه  11هر 

یکبار و لحظۀ 

ایجاد تقاضای 

 فعالیت

عدماتصالسنسورفشار

 سیلندر،بهدستگاه

لحظۀ نمایش 

 خطا

اتصالسنسورفشاربه

دستگاه

لحظۀ نمایش 

 خطا

  

130ms 200ms 2.5s 

150ms 130ms 

70ms 70ms 
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 شنیداری های سیگنالفعال كردن غیر

 صفحة به ورود Menuبا زدن میoffدکمةو آلارم، برای را بوق صدای سیگنالهاتوان و اولویتپایین یهای

بهمحضرخداد اطلاعاتی،غیرفعالنمود.دراینحالتعلامت بررویصفحةنمایشظاهرخواهدشد.

د.یکآلارمبااولویتمتوسط،صدایبوقمجدداًبطورخودکارفعالخواهدش

 های اطلاعاتی ها و سیگنال آلارم ایجاداولویت در 

آلارمهایرخدادوضعیتدرصورت اولویتمتوسط، اطلاعاتی،هایهایآلارمسیگنالبا اولویتپایینو تولیدبا

درصورتوجودگردندنمی سیگنالآلارم. اولویتپاییننیز، با هرلحظشنمیتولیدهایاطلاعاتی، یعنیدر ه،ود.

 .هابابالاتریناولویتودارایاولویتیکسانوجودخواهدداشتآلارمامکانایجاد
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  6فصل 6

 استفادۀ ایمن از دستگاه بهموارد مربوط 

 یجراحازقبل 

 یجراحعملطولدر 

 یلاپاروسکوپویاندوسکوپیهایجراح 

 یجراحازپس 
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 جراحی قبل از

 هشدار

اصلیبرایاطمینانازرعایتمسائلایمنیوزمینشدنمناسبدستگاه،ازپریزهایارتداربرایاتصالبهبرق

 استفادهنمایید.

اطمینانحاصلکنیدسیلندرمورداستفادهمحتویگازآرگوناست)سیلندربایدحتماًبرچسبآرگونداشتهباشد(.

اکسیژنمیتواندبرایبیماریااپراتورخطرآفرینباشد.اتصالسیلندرحاویسایرگازهامانند

بنابراینسیلندرگازآرگونراتوسطزنجیر،سیلندر،ارتباطاتآنویارگولاتوراعمالشود.نبایدهیچنوعنیروییبه

نویااستفادهازتسمهیاکمربندایمنیمحکمنماییدتاازکجشدنویاافتادنآندرهنگامنقلوانتقال،انبارکرد

آنجلوگیریشود.

حملونقلسیلندرگازآرگون،فقطبایدبادرپوشسیلندروبصورتعمودیانجامگردد.وبایددرمحلبصورت

ایمنقراربگیرد.

هستند،بایدبااحتیاطصورتبگیرد. (pacemaker)بطورکلیجراحیالکتریکیرویافرادیکهداراینوسانساز

احتیاطبهخصوصدراستفادهازسیستمآرگونکهدارایولتاژزیادیاست،صادقاست.دراینمواردحتماًبااین

 متخصصقلبمشورتکنید.

تنفسمی: جریان گاز آرگون كنترل نشدهبعلت  خطر خفگی هواییکه در آرگون میانباشتگیگاز تواندشود،

فضاییکهتنهاباشد.درموجبخفگیگرددکهعلائمآنخوابآلودگی،افزایشفشارخونومشکلاتتنفسیمی

دهد.میرخقبلیبدونهشدارخفگی،هوشیاریوازدستدادنناگهانیآرگونوجوددارد،گاز

 از استفاده هنگام مخلوطAPS1در ، بصورتیشدن آرگون، گاز و ابعادهوا فضایاتاقیبا در غلظتآرگون که

m8*m5*m5باشد.ضررمی%برسد،کاملاًبی1بهدقیقه144طی

شود.ادامةها،صدایهیسمانندیشنیدهمیشوند،بدلیلجریانگازآرگوندرشلنگهنگامیکهشیرهایگازبازمی

کهایننشتدهندۀوجودنشتیاستوبایدفوراًسیلندربستهشودودستگاهتازمانیانیهنشانث2اینصدابیشتراز

برطرفنشده،مورداستفادهقرارنگیرد.

هابهدستگاهوسیلندرگازاطمینانحاصلنمایید.اینموضوعلازماستدرازاتصالمحکموبدونمشکلشلنگ

رعایتگردد.ارتباطبارگولاتوروسیلندرنیز


 احتیاط

 باشد.راهنما،مجازنمیزدستگاهبدونمطالعةدقیقدفترچةاستفادها

 

 توجه

اندازیدستگاهدرمجاورتمستقیممجرایاازآنجاکهامکاننفوذمایعاتبهداخلدستگاهوجوددارد،ازنصبوراه

دادنهرنوعمایعیبررویدستگاهجلوگیرینمایید.هایحاویمایعاتپرهیزنمایید.همچنینازقرارلوله

قبلداخللوله از احتمالاً برایخارجکردنگازیکه فعالکردندستگاه، استقبلاز است،بهتر باقیمانده ها

برایاین بهمدتچندثانیهبافشاردکمهحداقلیکلیترگازآرگونبهبیرونبدمید. کهبررویپنلPurgeکار،

قراردارد،گازرابهبیرونتحویلبدهید.APS1جلویدستگاه
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 طول عمل جراحیدر 

 هشدار

باشد.ضروریمیMonopolarاجرایتماممقرراتایمنیمربوطبهجراحیفرکانسبالای

 بیهوشیقابلاشتعال، مواد از درمحفظةسینهواطرافسر ازدستگاه ماننداکسیدنیتروژنودرصورتاستفاده

 اکسیژنپرهیزگردد،مگراینکههمزماناینمواد،ازمحیطتخلیهشوند.

 ازتجمعموادقابلاشتعالدرزیرواطرافبدنبیمارجلوگیریکنید.

درغیراینصورتدرصورتامکانازموادغیرقابلاشتعالبرایتمیزکردنوباکتری پساززداییاستفادهکنید.

قابلاشتعال،اجازهدهیددرزمانکافیاینموادکاملاًخشکشوند.عموماًاحتمالتجمعۀکننداستفادهازموادتمیز

 وجوددارد.اشتعالدرزیربیمار،نافیامهبلیقابلهامحلول

جراحیشوند هایی كه بطور طبیعی در بدن )بخصوص در رودۀ بزرگ( ایجاد می خطر انفجار گاز الکتریکی:

شوندگازهایقابلاشتعالیاگازهایقابلانفجارکهبطورطبیعیدربدنایجادمیدستگاهگوارشنبایددرحضور

مراقبت انجام گردد. مسدودانجام تومورهای انعقاد یا برداشتن خاصدر ازهای استفاده با بزرگ رودۀ کنندۀ

باپلاسمایگاز هایحلقویالکترود انعقاد امکانوجودیا بایدپشتهرگرفتگیدرروده آرگونضروریاست.

گازهایقابلاشتعالطبیعیدرنظرگرفتهشود.

یاگازآرگون،قبلازفعالکردندستگاه،اطمینانحاصلنمایید.CO2هایپرخطررودهتوسطازخالیکردنمکان

لیزیادباشد.زمانیکهجریانگاززیادباشد،امکانبرایجلوگیریازامبولیسمگازی،جریانگازآرگوننبایدخی

 داردگازواردعروقبازشود.همچنیننوکالکترودنبایدمستقیماًدربرابرعروقبازقراربگیرد.

.تواندموجبنفخ/آسیببهدیوارهگرددکارمیهافشارندهید،اینهرگزپروبفعالراداخلبافتیابهدیوارۀاندام

شود.باشدوموجبآتشگرفتنموادقابلاشتعالنمیآرگونگازقابلاحتراقنمی:تنفسی اشتعال در سیستم خطر

بااینحال،حرارتبالایپلاسمایآرگوندرمجاورتاکسیژنیاگازهایقابلاحتراقدیگریامخلوطاینگازهابا

می براحتی آرگون، موجب احترورشعلهتواند قابل مواد انتهایشدن در پلاستیکی عایق )مانند گردد اق

افتد.به(.ایناتفاقبخصوصدرمجاوتغلظتبالایاکسیژنواکسیژنخالصمیلولهتراشهنایبرونکوسکوپیا

دلیلمواردزیررارعایتنمایید:همین

 جراحیباقبلودرطییراهرگزاجازۀوروداکسیژنیامایعاتویاگازهایقابلاحتراقدیگربهسیستمتنفس

ندهید.گازآرگون

 بطوربیشترازچندثانیهتنفسیدرجراحیباگازآرگوندرسیستم تهویةاکسیژنوجراحیباگازآرگونرا ،

 متناوبانجامدهید.

 همیشهانتهایپروبرادراندوسکوپقبلودرحینفعالیتپلاسمایآرگوندرمعرضدیدقراردهید.هرگز

 توانیدببینید،آنرافعالننمایید.کهنوکپروبرانمیدرصورتی

ازسیستمآرگوناستفادهنکنید.زیرااحتمالامبولیسمگازیدرداخلرحموجودendometrial ablationهرگزبرای

 دارد.

اندوسکوپی جراحی در اندوسکوپ//لاپاروسکوپی داخل به پروب نمودن وارد از قبل و پروب اتصال پساز

شودتاهوایمسیرجریانگاز،باگازآرگونجایگزینشود.Purgeثانیهگاز2لاپاروسکوپ،بهمدت
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 هشدار

استفادهشود،L/min1تاL/min8/4شودازجریانگازکم،حدودتوصیهمی/لاپاروسکوپیاندوسکوپیدرجراحی

 گردد.gas embolismتواندموجبنفخ،ورممحفظةشکمیویادرغیراینصورتمی

همیشهبایددقتشود،مسیرخروجگازآرگونازداخلبدنبیمار،بازباشد./لاپاروسکوپیاندوسکوپیدرجراحی

ابزارهایاندازه نیازاستتاجراحبا بررسینمودهودربهویژهدراعمالجراحیطولانی، فشارداخلیرا گیری،

حفظهشکمیخارج(گازراازمویاکاتترتخلیةفشارsmoke evacuatorیجانبی)مانندهاصورتلزوم،بادستگاه

 د.ینمای



 احتیاط

 ایندستگاهبایدحتماًبوسیلةپرسنلآموزشدیدهیاتحتنظارتیککارشناسمورداستفادهقراربگیرد.

ایازتماسضعیفپلیتبابدنبیماریاتواندنشانههمیشهازتوانکماستفادهنمائید.نیازبهتوانالکتریکیزیادمی

 اتصالاتباشد. سایر

 یحساسمانندروده،صفرا،مجاریادراروعروقبزرگبااحتیاطعملکنید.هانزدیکبافت

یجادقوسالکتریکیوتشکیلپلاسمایگازآرگون،ولتاژبسیارزیادیشود،حتیقبلازازمانیکهدستگاهفعالمی

تواندموجببرقراریقوسالکتریکیدرشرایطناخواستهگردد.بنابرایندرنوکالکترودجراحیوجودداردکهمی

 .ازنزدیکشدننوکالکترودبهسایراشیاءفلزیمانندلیدهایبیمار،پنس،گیرهو...اجتنابکنید

 درحینجراحی،اشعةآرگوننبایدباابزارهایجراحیمانندقیچی،پنس،گیرهو...تماسپیداکند.

درحینجراحیبایدازتماسبدنبیماربااشیاءفلزیکهبهزمینمتصلهستند،مانندتختبیمارواشیاءفلزی

یناخواستهشود.هاواندموجبایجادسوختگیتینشتیمیهااطرافآنجلوگیریشود.زیرادراینحالتجریان

 شودبرایاینمنظورازپدهایآنتیاستاتیکدرزیربیماراستفادهشود.توصیهمی

یهاتواندباعثسوختگیناخواستهشود.زیراعبورجریانیمختلفباهمدرطولعملجراحیمیهاتماساندام

 استفادهکنید.هارارتخواهدشد.ازگازخشکبیناندامالکتریکیازسطحمقطعکوچک،موجبایجادح

یشدیدهاتواندموجبالقاءجریاناشیاءفلزیاجتنابکنید.اینشرایطمیدوربهپیچیدهشدنسیملوازمجانبیاز

 وسوختگیناخواستهبرایبیماروتیمجراحیشود.

 خیسومرطوببهدستگاهمتصلشود.قلمهیچگاهنباید

 

 توجه

تمالتواندموجبافزایشاحروشزیرمییقوسالکتریکیمشکلاست،یکیازسهدرصورتیکهایجادونگهدار

برقراریقوسالکتریکیگردد.

 بهسطحبافتکردنالکترودآرگوننزدیک 

 افزایشتوان 

 استفادهازمدPulsed Argon 

صورتیکلایه مایعاتدرموضعانعقادجمعشدهباشد.درایندرزمانانعقادباپلاسمایآرگون،نبایدخونو

 کهانرژیبهبافتنرسیدهوانعقادصورتنگرفتهاست.شود.درحالیسطحمایعایجادمی(درCoagulumلخته)
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 توجه

تداخل ویدئویی بعلت به: نیاز ولتاژهای نسبتاًً تداخل است ممکن آرگون، گاز به مربوط مدهای در دربالا

حساسیتبهطورمعمول آنالوگ،هایویدئوییدیجیتالنسبتبهسیستمهایسیستمرخدهد.ویدئوییهایسیستم

 دارند.تداخلاینکمتریبه

 های اندوسکوپی و لاپاروسکوپی جراحی

 هشدار

اندوسکوپی جراحی در اندوسکوپ//لاپاروسکوپی داخل به پروب نمودن وارد از قبل و پروب اتصال پساز

شودتاهوایمسیرجریانگاز،باگازآرگونجایگزینشود.Purgeثانیهگاز2لاپاروسکوپ،بهمدت

جرقةپلاسمایگازآرگونوقوسالکتریکیراپیشازواردنمودنپروببه/لاپاروسکوپیدرجراحیاندوسکوپی

.آزمایشنمایید /لاپاروسکوپانالاندوسکوپداخلک

استفادهشود،L/min1تاL/min8/4شودازجریانگازکم،حدودتوصیهمی/لاپاروسکوپیاندوسکوپیدرجراحی

 گردد.gas embolismتواندموجبنفخ،ورممحفظةشکمیویادرغیراینصورتمی

بایددقتشود،مسیرخروجگازآرگونازداخلبدنبیمار،بازباشد.همیشه/لاپاروسکوپیاندوسکوپیدرجراحی

ابزارهایاندازه نیازاستتاجراحبا بررسینمودهودربهویژهدراعمالجراحیطولانی، فشارداخلیرا گیری،

 (گازرامحفظهشکمیخارجنماید.smoke evacuatorیجانبی)مانندهاصورتلزوم،بادستگاه

 پلاسمایآرگون، از اندامیکهتحتجراحیاستمیدرحیناستفاده نفخدر تواندموجبناراحتیبیمارایجاد

گردد.برایجلوگیریازآنمواردزیررارعایتنمایید:

 .ازجریانگازکماستفادهنمایید

 اندوسکوپتککانالهمکرراًازمکشاستفادهنمایید. درصورتاستفادهاز

  ازدر مکشاستفاده صورتاستفاده از طریقکانالدوم منقطعاز یا مداوم بطور کاناله اندوسکوپدرمانیدو

نمایید.

 کنندهتخلیهلولةیک(mm8تاmm6.)(موازیبااندوسکوپقراردهید)براینمونهدرهنگامجراحیدرمقعد

 .همیشهکششدیوارۀشکمبیماررامانیتورکنید

باشد،آنهارابایکدیگراشتباهنگیرید.پلاسمایگازآرگونبالیزرآرگونکاملاًمتفاوتمیانعقادبا


 احتیاط

ا بوسیلة همیشه باید الکترود، زمانیلاپاروسکوپ/ندوسکوپنوک هیچگاه باشد، مشاهده قابل الکترود، نوک که

 بوسیلةچشمقابلکنترلنیست،دستگاهرافعالنکنید.

 باشد.L/min0نبایدبیشترازجریانگاز

 شیرکانولبایدهمیشهبازباشد.

 ازساکشنبرایخارجکردنگازاستفادهنمایید.
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 توجه

قبلازورودآنبهکانالاندوسکوپآزمایش عملکرد پروب پیش از جراحی به /لاپاروسکوپ:عملکردپروبرا

ترتیبزیربررسینمایید:

 ًنوکپروبرادرفاصلةتقریباmm8تاmm6دارید.ازیکجسمفلزیعایقنشدهنگه 

 .دستگاهرافعالنمایید 

 .توجهداشتهباشیدکهآیاپلاسمایآرگونبیننوکپروبوجسمفلزیایجادشدهاست 

 ازلمسنوکپروببادستبدونپوشش،هنگامیکهدستگاهفعالاست،اجتنابکنید.

کنید /لاپاروسکوپکانالاندوسکوپتاجاییواردپروبرا:اندوسکوپ/لاپاروسکوپوارد كردن پروب به داخل 

اینفاصلهموقعیکهاولینحلقةسیاه/لاپاروسکوپازانتهایاندوسکوپmm14کهنوکآنحداقل خارجشود.

 شناساییاست.گردد،قابلخارجمی/لاپاروسکوپنوکپروبازانتهایاندوسکوپ

تواندازجریانگازماندهیابافتروینوکپروبمیهایسختباقی:لایهتمیز كردن نوک پروب، حین جراحی

درپروبجلوگیرینماید.دراینحالتپروبراجداکنیدونوکآنرابایکپارچةنمناکتمیزنماییدوقبلاز

ردآنراطبقروشتستعملکردپروبپیشازجراحی،دوبارهدوبارهقراردادنپروبدروناندوسکوپ،عملک

بررسینمایید.

 جراحی ازپس 

 احتیاط

 پسازپایانجراحی،حتماًشیرسیلندرگازراببندید.

 رازمانیکهدستگاهروشناست،جدانکنید.هاکابل
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 و انهدام دستگاه تعمیر نگهداری،

 یادورهینگهدار 

 دستگاهکردنیضدعفونوزیتم 

 یجانبلوازمیعفونضد وشستشو 

 یضروراقداماتومتداولمشکلات 

 فروشازپسخدمات 
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 ای نگهداری دوره

هایفنی،دراختیارشرکتمهندسیکاوندیششودهرسالیکبار،دستگاهرابرایکالیبراسیونوبررسیتوصیهمی

ی و نمایندگیسیستم یکیاز آزمونا کیفیو نتایجکنترل و دهید اینشرکتقرار ایمنیهایمجاز هایاستاندارد

دستگاهرامجدداًهمراهبادستگاهازشرکتدریافتکنید.


 هشدار

 بایدتعمیروکالیبراسیوندستگاه، نمایندگیصرفاً هایتوسطپرسنلسرویسمجازشرکتکاوندیشسیستمویا

گردد انجام مجاز سازنده اینصورت، غیر در . مسئولیتی قبالهیچ عهدهدر بر دستگاه، صحیح عملکرد و ایمنی

 گیرد.نمی

 تمیز و ضدعفونی كردن دستگاه

راخاموشکنیدوکابلبرقراازپریزبرقخارجنمایید.سپستوسطیک،ابتداآنAPS1برایتمیزکردندستگاه

کنندۀملایم،تمامسطوحدستگاهراپاککنید.محلولتمیزکنندهویاضدعفونیپارچةنمناکو


 هشدار

 برایتمیزوضدعفونیکردندستگاه،ازموادغیرقابلاشتعالاستفادهکنید.

کهناگزیربهاستفادهازموادقابلاشتعال،برایتمیزوضدعفونیکردندستگاههستید،پیشازاینکهدرصورتی

 دستگاهراروشنکنید،مدتیصبرکنیدتااینموادکاملاًتبخیرشوند.

 ضد عفونی لوازم جانبی شستشو و

 توجه

 .هایسازندهدردفترچةراهنمایمربوطهمراجعهنماییدبرایشستشوواستریلنمودنلوازمجانبی،بهتوصیه
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 مشکلات متداول و اقدامات ضروری

 ضروریها و اقدامات  بررسی مشکل

 شوددستگاهروشننمی

 .کابلبرقبهپریزمتصلباشد

 .پریزبرقداشتهباشد 

 .کابلبرقپارهنشدهباشد 

 .سوئیچدستگاهخرابنشدهباشد 

 پشتدستگاهنسوختهباشد.درغیراینصورتدرحالیکهپنلفیوزهای

 دستگاهخاموشاست،فیوزراتعویضکنید.

 شودبرقرارنمیقوسالکتریکی

 قلمآرگون،بهدرستیبهدستگاهIconicوAPS1.متصلشدهباشد

 کابلارتباطیمیانAPS1وIconicمتصلهاپشتدستگاهپنلازطریق،

 باشد.

 ژنراتورجراحیالکتریکیآمادهبهکاربودهوتواندرمقدارمناسبتنظیم

 شدهباشد.

 سرسهپینقلمآرگونبهخروجیMONO1ازدستگاهIconicمتصلشده

 باشد.

 .قلمآرگونسالمباشد 

تحریکعصبیعضلانیدیده

 شودمی

 هاواتصالاتبررسیشود.قلمجراحیمتوقفوصحت 

 .توانخروجیکمشود 

)تحریکعصبیعضلانیبهعلتایجادقوسالکتریکیتاحدودیطبیعی

الکتریکینداریم،اینتحریکاست.درمدهاییکهولتاژکمتراستوقوس

 (.شوددیدهنمی

تداخلبادستگاهمونیتورینگ

 شودقلبدیدهمی

 سیمزمیندرکابلبرقدستگاهAPS1،Iconicومونیتورینگ،بهدرستی

متصلباشد.

 .زمیناتاقعملیکزمینخوبومتصلبهچاهزمینباشد 

گازآرگوندرداخلدستگاه

 نشتدارد

 روشنوخاموشکنید.درصورتیکهپیامدستگاهرا"Leakage"داده

 تماسبگیرید.کاوندیشسیستمشود،بابخشخدماتشرکتمی

 سوزدفیوزدستگاهدائماًمی
 بامشخصاتتعیینشدهتطابقداشتهباشد.جریانکاریفیوز

 .قسمتیازکابلیاسایراتصالات،اتصالکوتاهنشدهباشد 
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 فروشخدمات پس از 

هایمشابهخارجی،سهولتوسرعتعملهایمهمومزایایاساسیایندستگاه،درمقایسهبادستگاهیکیازویژگی

درخدماتپسازفروشاست.

مدت به خرابی20ایندستگاه اینمدتهرگونه در استو تضمینشده کننده، استفاده تاریختحویلبه از ماه

ناشیازخرابیقط همچنیندستگاه، درمحلشرکتبرطرفخواهدشد. بهرایگان، خطایتولیدکننده، عاتویا

نماید.سالازتاریختحویلدستگاه،تعمیراتوتأمینقطعاتیدکیدستگاهراتعهدمی14شرکت،بهمدت


 توجه

بندی بسته موردعملکردمحصول، نارضایتیدر نقلمشتریگرامیدرصورتبروزهرگونهمشکلیا وحملو

برایبهبود پیشنهاد درصورتداشتنهرگونه نیز و آن( عمر پایاندورۀ بازیافتمحصول)پساز یا محصولو

 کیفیت،باشرکتمهندسیکاوندیشسیستم،بخشخدماتپسازفروشتماسحاصلفرمائید.

 انهدام دستگاه 

بصورتصحیحودرمحلهایبایستیدستگاهاینبرایجلوگیریازتاثیراتمحیطینامطلوبوحفظسلامتیانسانها

دورریختندستگاهازسطلهایزبالهمعمولیریختهشودونبایستیبرایبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکیدورمناسب

بهشهرداریرجوعشودویادستگاهرادرپایانعمرمراکزبازیافتزبالههایبرقیوالکترونیکی.برایاطلاعازاستفادهنمود

بهشرکتکاوندیشسیستمتحویلدهید.






